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ATA FINAL
Autarquia Municipal de Saúde de Itapecerica da Serra

Autarquia Municipal de Saúde
Registro de Preços Eletrônico - 005/2025

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão

12/03/2025 16:18 13/03/2025 08:00 20/03/2025 23:59 25/03/2025 08:00 25/03/2025 08:01

Dúvidas
Data Dúvida Assunto Data Resposta

20/03/2025 - 09:48:24 Pedido de Esclarecimento – PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2025 – PROCESSO ADM N° 3167/2025 21/03/2025 - 13:48:30

Dúvida: Na qualidade de participante do Pregão Eletrônico N° 005/2025 - Processo ADM N° 3167/2025, solicitamos, respeitosamente, o devido esclarecimento sobre a
quantidade de lancetas/ lancetadores mencionados no item 7, subitem 7.1 do Termo de Referência, que se encontram solicitados para fornecimento em regime de comodato.
Especificamente, gostaríamos de entender melhor a quantidade indicada para esses itens, visto que o quantitativo solicitado de 5.000 (cinco mil) unidades de aparelhos
medidores de glicose nos chamou a atenção, e gostaríamos de confirmar se a quantidade de lancetas/lancetadores foi estipulada considerando essa mesma escala de
fornecimento.

Além disso, solicitamos esclarecer se existe alguma previsão de reposição de itens ou condições específicas para a manutenção do comodato ao longo do período de
fornecimento, conforme as necessidades de uso dos aparelhos de medição de glicose.

Tais informações são de extrema importância para que possamos elaborar nossa proposta de forma precisa e conforme os requisitos do edital.

Agradecemos antecipadamente a atenção e aguardamos os devidos esclarecimentos.

Resposta: A quantidade mencionada para fornecimento de monitores e lancetadores, a se saber 5.000 (cinco mil) unidades, trata-se de estimativa de utilização, sendo este o
máximo que está administração poderá solicitas do futuro detentor.
Neste quantitativo está previsto a renovação dos aparelhos já disponibilizados aos pacientes e equipamentos públicos e a previsão para novos usuários que venham a ingressar o
programa de monotonamente de glicemia.
O sistema de comodato em si, já prevê a reposição dos produtos/equipamentos defeituoso.

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação
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0001 TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA
QUE FAÇAM AMOSTRAS EM SANGUE TOTAL
COM ACESSO CAPILAR, VENOSO E ARTERIAL,
PARA USO EM PACIENTES ADULTO,
CRIANÇAS, GESTANTES E NEONATOS, POR
METODOLOGIA DE BIOSENSOR
AMPEROMETRICO, COM COLETA DE SANGUE
PELA PARTE SUPERIOR E POR ASPIRAÇÃO,
EVITANDO A CONTAMINAÇÃO CRUZADA E
FAIXA DE MEDIÇÃO DO APARELHO ENTRE 20
A 600 MG/DL, ACEITANDO-SE VALORES
SUPERIORES OU INFERIORES, INFORMAÇÃO
DE “LO” SOMENTE ABAIXO DE 20MG/DL E “HI”
ACIMA DE 600 MG/DL;
VOLUME DE AMOSTRA SANGUÍNEA ATÉ 0,5
MICROLITRO;
FAIXA DE HEMATÓCRITO ENTRE 20% E 60%,
NÃO ACEITANDO-SE VALORES MENORES
QUE 20% E SUPERIORES A 60%;
ACOMPANHA LANCETA DESCARTÁVEL EM
AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO EMBUTIDA
FIRMEMENTE EM CORPO PLÁSTICOOU
OUTRO MATERIAL COM TAMPA PROTETORA E
DE FÁCIL REMOÇÃO.
A VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 12
MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO;

AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS
INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS EM
FRASCO/CAIXA COM NO MÍNIMO 25 E NO
MÁXIMO 50 UNIDADES;
TEMPO DE LEITURA EM ATÉ 5 SEGUNDOS;
CONTER IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
MARCA, DATA DE VALIDADE, E REGISTRO NO
MS;
DEVERÃO SER FORNECIDOS NA FORMA DE
COMODATO, SEM CUSTOS PARA O
CONTRATANTE:
APARELHOS GLICOSÍMETROS COM USO DE
BATERIA ÚNICA DE LÍTIO COM CAPACIDADE
PARA PELO MENOS 1000 MEDIÇÕES;
GARANTIA MÍNIMA DO PRODUTO DEVE SER
DE 5 ANOS, COM BOLSA COM ZIPER PARA
TRANSPORTE;
A EMPRESA DEVE FORNECER CASO
SOLICITADO, SOLUÇÃO CONTROLE COM 3
NIVEIS DE CONCENTRAÇÃO, CONSTANDO
NÚMERO DO REGISTRO, INDELÉVEL, NO MS;
A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTREGAR
LANCETADORES COMPATIVEIS COM A
LANCETA E O MONITOR DE GLICEMIA COM
INSTRUÇÕES NO MONITOR EM PORTUGUÊS,
NÃO INICIA A CONTAGEM DO TESTE COM
AMOSTRA INSUFICIENTE, EVITANDO
RESULTADOS ERRÔNEOS E DISPERDICIOS
DE TIRAS.
O LANCETADOR E O MONITOR DEVERÃO SER
DISPONIBILIZADOS EM REGIME DE
COMODATO, A PACIENTES CADASTRADOS
NO PROGRAMA DE DIABETES INSULINO
DEPENDENTES, ACORDO COM AS
SOLICITAÇÕES, NO MÁXIMO 5.000 UNIDADES;
A EMPRESA DEVERÁ FORNECER SOFTWARE
EM POR

1,400 1.260.000 UND Aceito
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0002 TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA
QUE FAÇAM AMOSTRAS EM SANGUE TOTAL
COM ACESSO CAPILAR, VENOSO E ARTERIAL,
PARA USO EM PACIENTES ADULTO,
CRIANÇAS, GESTANTES E NEONATOS, POR
METODOLOGIA DE BIOSENSOR
AMPEROMETRICO, COM COLETA DE SANGUE
PELA PARTE SUPERIOR E POR ASPIRAÇÃO,
EVITANDO A CONTAMINAÇÃO CRUZADA E
FAIXA DE MEDIÇÃO DO APARELHO ENTRE 20
A 600 MG/DL, ACEITANDO-SE VALORES
SUPERIORES OU INFERIORES, INFORMAÇÃO
DE “LO” SOMENTE ABAIXO DE 20MG/DL E “HI”
ACIMA DE 600 MG/DL;
VOLUME DE AMOSTRA SANGUÍNEA ATÉ 0,5
MICROLITRO;
FAIXA DE HEMATÓCRITO ENTRE 20% E 60%,
NÃO ACEITANDO-SE VALORES MENORES
QUE 20% E SUPERIORES A 60%;
ACOMPANHA LANCETA DESCARTÁVEL EM
AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO EMBUTIDA
FIRMEMENTE EM CORPO PLÁSTICOOU
OUTRO MATERIAL COM TAMPA PROTETORA E
DE FÁCIL REMOÇÃO.
A VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 12
MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO;

AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS
INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS EM
FRASCO/CAIXA COM NO MÍNIMO 25 E NO
MÁXIMO 50 UNIDADES;
TEMPO DE LEITURA EM ATÉ 5 SEGUNDOS;
CONTER IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
MARCA, DATA DE VALIDADE, E REGISTRO NO
MS;
DEVERÃO SER FORNECIDOS NA FORMA DE
COMODATO, SEM CUSTOS PARA O
CONTRATANTE:
APARELHOS GLICOSÍMETROS COM USO DE
BATERIA ÚNICA DE LÍTIO COM CAPACIDADE
PARA PELO MENOS 1000 MEDIÇÕES;
GARANTIA MÍNIMA DO PRODUTO DEVE SER
DE 5 ANOS, COM BOLSA COM ZIPER PARA
TRANSPORTE;
A EMPRESA DEVE FORNECER CASO
SOLICITADO, SOLUÇÃO CONTROLE COM 3
NIVEIS DE CONCENTRAÇÃO, CONSTANDO
NÚMERO DO REGISTRO, INDELÉVEL, NO MS;
A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTREGAR
LANCETADORES COMPATIVEIS COM A
LANCETA E O MONITOR DE GLICEMIA COM
INSTRUÇÕES NO MONITOR EM PORTUGUÊS,
NÃO INICIA A CONTAGEM DO TESTE COM
AMOSTRA INSUFICIENTE, EVITANDO
RESULTADOS ERRÔNEOS E DISPERDICIOS
DE TIRAS.
O LANCETADOR E O MONITOR DEVERÃO SER
DISPONIBILIZADOS EM REGIME DE
COMODATO, A PACIENTES CADASTRADOS
NO PROGRAMA DE DIABETES INSULINO
DEPENDENTES, ACORDO COM AS
SOLICITAÇÕES, NO MÁXIMO 5.000 UNIDADES;
A EMPRESA DEVERÁ FORNECER SOFTWARE
EM POR

1,400 420.000 UND Aceito

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

12/03/2025 - 16:10 AMS_2025_PE05_EDITAL.pdf

12/03/2025 - 16:10 GRADE - TIRAS REAGENTES.pdf

20/03/2025 - 14:27 AMS_2025_PE05_ERRATA.pdf

09/04/2025 - 15:05 ANALISE_AMOSTRA_I.pdf

30/04/2025 - 07:09 ANALISE_AMOSTRA_II.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

25/03/2025 - 09:17:02 Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/03/2025 - 09:17:03 Negociação aberta para o
processo005/2025

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 005/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/03/2025 - 09:37:52 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências no item 1 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/03/2025 - 09:37:53 Documentos solicitados para o
processo 005/2025

Foram solicitadas diligências no item 2 do processo 005/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/aeb707b58a068f04b5f95f19d71b0b6caace10244f31c52662aa44aa3f1065ff
https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/08c25ac103e8ac43318a9d0a7cb397bdec5a0b45b7deefac44da33057ba1d27b
https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/4ae0b3adffd4a856faf7a7dae895628d8a988e55e8f28418a73254f2ce3bf90b
https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/355bee7d229c97d0b37c6a772e5594c7ed578510b59d849ec24116d3f598f795
https://arquivos.portaldecompraspublicas.com.br/v1/download/315d0359eb25317a0f52287ca43af63ea4b89aff977edf13825cb8dec51b6e76
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25/03/2025 - 10:51:14 Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo
005/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/03/2025 - 10:56:03 Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo
005/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/03/2025 - 11:02:03 Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo
005/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/03/2025 - 11:02:33 Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo
005/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/03/2025 - 11:06:19 Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo
005/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/03/2025 - 11:33:05 Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo
005/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/03/2025 - 16:06:00 Documentos solicitados para o
processo 005/2025

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 005/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/04/2025 - 15:06:22 Retomada da sessão publica Retomaremos os trabalhos no dia 10/04/2025 as 15h10m.

10/04/2025 - 15:25:36 Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/04/2025 - 15:25:36 Negociação aberta para o
processo005/2025

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 005/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2025 - 08:09:19 Envio de Propostas Readequadas Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2025 - 08:09:19 Envio de Propostas
Readequadas005/2025

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 005/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2025 - 08:10:17 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências no item 1 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2025 - 08:10:17 Documentos solicitados para o
processo 005/2025

Foram solicitadas diligências no item 2 do processo 005/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2025 - 10:58:41 Envio de Propostas Readequadas Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2025 - 10:58:41 Envio de Propostas
Readequadas005/2025

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 005/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2025 - 10:59:54 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências no item 1 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2025 - 10:59:54 Documentos solicitados para o
processo 005/2025

Foram solicitadas diligências no item 2 do processo 005/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2025 - 13:23:14 Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2025 - 13:23:15 Negociação aberta para o
processo005/2025

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 005/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2025 - 13:57:02 Envio de Propostas Readequadas
005/2025

Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o fornecedor ANB
COMERCIO DEPRODUTO HOSPITALARES LTDA no item 0001. O prazo de envio é até às
16:00 do dia 11/04/2025.

11/04/2025 - 13:57:58 Envio de Propostas Readequadas
005/2025

Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o fornecedor TALKER
REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA no item 0002. O prazo de envio é até às 16:00 do
dia 11/04/2025.

11/04/2025 - 14:07:11 Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 005/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2025 - 14:14:25 Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 005/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2025 - 14:15:12 Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 005/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2025 - 09:59:22 Documentos solicitados para o
processo 005/2025

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/05/2025 às 08:39:06.
Código verificador: C7B51C

Página 5 de 23

14/04/2025 - 10:24:19 Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo
005/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2025 - 10:40:25 Documentos solicitados para o
processo 005/2025

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2025 - 10:40:54 Envio de Propostas Readequadas
005/2025

Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o fornecedor TALKER
REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA no item 0002. O prazo de envio é até às 12:45 do
dia 14/04/2025.

14/04/2025 - 11:51:16 Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0002 do processo 005/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2025 - 12:04:10 Documentos solicitados para o
processo 005/2025

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 005/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/04/2025 - 12:16:31 Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo
005/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/04/2025 - 13:10:52 Documentos solicitados para o
processo 005/2025

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/04/2025 - 13:11:20 Documentos solicitados para o
processo 005/2025

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 005/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/04/2025 - 13:27:46 Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo
005/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/04/2025 - 13:31:46 Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo
005/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/04/2025 - 13:50:23 Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/04/2025 - 13:50:23 Negociação aberta para o
processo005/2025

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 005/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/04/2025 - 14:18:10 Envio de Propostas Readequadas
005/2025

Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o fornecedor VITAL
HOSPITALAR COMERCIAL LTDA no item 0001. O prazo de envio é até às 16:20 do dia
15/04/2025.

15/04/2025 - 14:18:35 Envio de Propostas Readequadas
005/2025

Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o fornecedor
PACTUAL COMERCIAL LTDA no item 0002. O prazo de envio é até às 16:20 do dia
15/04/2025.

15/04/2025 - 15:02:00 Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0002 do processo 005/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/04/2025 - 15:02:31 Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0002 do processo 005/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/04/2025 - 15:19:39 Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 005/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/04/2025 - 15:21:21 Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 005/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/04/2025 - 15:54:03 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências no item 1 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/04/2025 - 15:54:03 Documentos solicitados para o
processo 005/2025

Foram solicitadas diligências no item 2 do processo 005/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/04/2025 - 07:10:34 Retomada da sessão publica Retomaremos as atividades no dia 05/MAI/2025 as 8h.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor

Ofertado
Quantidade Valor Total
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0001 TIRAS REAGENTES
PARA TESTE DE
GLICEMIA QUE FAÇAM
AMOSTRAS EM
SANGUE TOTAL COM
ACESSO CAPILAR,
VENOSO E ARTERIAL,
PARA USO EM
PACIENTES ADULTO,
CRIANÇAS,
GESTANTES E
NEONATOS, POR
METODOLOGIA DE
BIOSENSOR
AMPEROMETRICO,
COM COLETA DE
SANGUE PELA PARTE
SUPERIOR E POR
ASPIRAÇÃO, EVITANDO
A CONTAMINAÇÃO
CRUZADA E FAIXA DE
MEDIÇÃO DO
APARELHO ENTRE 20 A
600 MG/DL,
ACEITANDO-SE
VALORES SUPERIORES
OU INFERIORES,
INFORMAÇÃO DE “LO”
SOMENTE ABAIXO DE
20MG/DL E “HI” ACIMA
DE 600 MG/DL;
VOLUME DE AMOSTRA
SANGUÍNEA ATÉ 0,5
MICROLITRO;
FAIXA DE
HEMATÓCRITO ENTRE
20% E 60%, NÃO
ACEITANDO-SE
VALORES MENORES
QUE 20% E
SUPERIORES A 60%;
ACOMPANHA LANCETA
DESCARTÁVEL EM AÇO
INOX, BISEL
TRIFACETADO
EMBUTIDA
FIRMEMENTE EM
CORPO PLÁSTICOOU
OUTRO MATERIAL COM
TAMPA PROTETORA E
DE FÁCIL REMOÇÃO.
A VALIDADE DEVERÁ
SER DE NO MÍNIMO 12
MESES A PARTIR DA
ENTREGA DO
PRODUTO;
AS TIRAS DEVEM SER
EMBALADAS
INDIVIDUALMENTE,
ACONDICIONADAS EM
FRASCO/CAIXA COM
NO MÍNIMO 25 E NO
MÁXIMO 50 UNIDADES;
TEMPO DE LEITURA EM
ATÉ 5 SEGUNDOS;
CONTER
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
MARCA, DATA DE
VALIDADE, E REGISTRO
NO MS;
DEVERÃO SER
FORNECIDOS NA
FORMA DE
COMODATO, SEM
CUSTOS PARA O
CONTRATANTE:
APARELHOS
GLICOSÍMETROS COM
USO DE BATERIA
ÚNICA DE LÍTIO COM
CAPACIDADE PARA
PELO MENOS 1000
MEDIÇÕES;
GARANTIA MÍNIMA DO
PRODUTO DEVE SER
DE 5 ANOS, COM
BOLSA COM ZIPER
PARA TRANSPORTE;
A EMPRESA DEVE
FORNECER CASO
SOLICITADO, SOLUÇÃO
CONTROLE COM 3
NIVEIS DE
CONCENTRAÇÃO,
CONSTANDO NÚMERO
DO REGISTRO,
INDELÉVEL, NO MS;
A EMPRESA
VENCEDORA DEVERÁ
ENTREGAR
LANCETADORES
COMPATIVEIS COM A
LANCETA E O MONITOR
DE GLICEMIA COM
INSTRUÇÕES NO
MONITOR EM
PORTUGUÊS, NÃO
INICIA A CONTAGEM
DO TESTE COM
AMOSTRA
INSUFICIENTE,
EVITANDO
RESULTADOS
ERRÔNEOS E
DISPERDICIOS DE
TIRAS.
O LANCETADOR E O
MONITOR DEVERÃO
SER DISPONIBILIZADOS
EM REGIME DE
COMODATO, A
PACIENTES
CADASTRADOS NO
PROGRAMA DE
DIABETES INSULINO
DEPENDENTES,
ACORDO COM AS
SOLICITAÇÕES, NO
MÁXIMO 5.000
UNIDADES;
A EMPRESA DEVERÁ
FORNECER SOFTWARE
EM POR

VITAL HOSPITALAR
COMERCIAL LTDA

MEDLEVENSOHN MEDLEVENSOHN 1,200 1.260.000 1.512.000,000
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0002 TIRAS REAGENTES
PARA TESTE DE
GLICEMIA QUE FAÇAM
AMOSTRAS EM
SANGUE TOTAL COM
ACESSO CAPILAR,
VENOSO E ARTERIAL,
PARA USO EM
PACIENTES ADULTO,
CRIANÇAS,
GESTANTES E
NEONATOS, POR
METODOLOGIA DE
BIOSENSOR
AMPEROMETRICO,
COM COLETA DE
SANGUE PELA PARTE
SUPERIOR E POR
ASPIRAÇÃO, EVITANDO
A CONTAMINAÇÃO
CRUZADA E FAIXA DE
MEDIÇÃO DO
APARELHO ENTRE 20 A
600 MG/DL,
ACEITANDO-SE
VALORES SUPERIORES
OU INFERIORES,
INFORMAÇÃO DE “LO”
SOMENTE ABAIXO DE
20MG/DL E “HI” ACIMA
DE 600 MG/DL;
VOLUME DE AMOSTRA
SANGUÍNEA ATÉ 0,5
MICROLITRO;
FAIXA DE
HEMATÓCRITO ENTRE
20% E 60%, NÃO
ACEITANDO-SE
VALORES MENORES
QUE 20% E
SUPERIORES A 60%;
ACOMPANHA LANCETA
DESCARTÁVEL EM AÇO
INOX, BISEL
TRIFACETADO
EMBUTIDA
FIRMEMENTE EM
CORPO PLÁSTICOOU
OUTRO MATERIAL COM
TAMPA PROTETORA E
DE FÁCIL REMOÇÃO.
A VALIDADE DEVERÁ
SER DE NO MÍNIMO 12
MESES A PARTIR DA
ENTREGA DO
PRODUTO;
AS TIRAS DEVEM SER
EMBALADAS
INDIVIDUALMENTE,
ACONDICIONADAS EM
FRASCO/CAIXA COM
NO MÍNIMO 25 E NO
MÁXIMO 50 UNIDADES;
TEMPO DE LEITURA EM
ATÉ 5 SEGUNDOS;
CONTER
IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA,
MARCA, DATA DE
VALIDADE, E REGISTRO
NO MS;
DEVERÃO SER
FORNECIDOS NA
FORMA DE
COMODATO, SEM
CUSTOS PARA O
CONTRATANTE:
APARELHOS
GLICOSÍMETROS COM
USO DE BATERIA
ÚNICA DE LÍTIO COM
CAPACIDADE PARA
PELO MENOS 1000
MEDIÇÕES;
GARANTIA MÍNIMA DO
PRODUTO DEVE SER
DE 5 ANOS, COM
BOLSA COM ZIPER
PARA TRANSPORTE;
A EMPRESA DEVE
FORNECER CASO
SOLICITADO, SOLUÇÃO
CONTROLE COM 3
NIVEIS DE
CONCENTRAÇÃO,
CONSTANDO NÚMERO
DO REGISTRO,
INDELÉVEL, NO MS;
A EMPRESA
VENCEDORA DEVERÁ
ENTREGAR
LANCETADORES
COMPATIVEIS COM A
LANCETA E O MONITOR
DE GLICEMIA COM
INSTRUÇÕES NO
MONITOR EM
PORTUGUÊS, NÃO
INICIA A CONTAGEM
DO TESTE COM
AMOSTRA
INSUFICIENTE,
EVITANDO
RESULTADOS
ERRÔNEOS E
DISPERDICIOS DE
TIRAS.
O LANCETADOR E O
MONITOR DEVERÃO
SER DISPONIBILIZADOS
EM REGIME DE
COMODATO, A
PACIENTES
CADASTRADOS NO
PROGRAMA DE
DIABETES INSULINO
DEPENDENTES,
ACORDO COM AS
SOLICITAÇÕES, NO
MÁXIMO 5.000
UNIDADES;
A EMPRESA DEVERÁ
FORNECER SOFTWARE
EM POR

PACTUAL COMERCIAL
LTDA

On Call Plus II Acon 1,230 420.000 516.600,000
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Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de conhecimento do Edital Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaração de reserva de cargos Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social,
previstas em lei e em outras normas específicas.

Declaração de proposta econômica Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaração de Não-Emprego de menores Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº
20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a
menores de 16 anos.

Declaração de Não-Emprego de trabalho
degradante

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso
III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaração de Acessibilidade Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao
número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA QUE FAÇAM AMOSTRAS EM SANGUE
TOTAL COM ACESSO CAPILAR, VENOSO E ARTERIAL, PARA USO EM PACIENTES ADULTO,
CRIANÇAS, GESTANTES E NEONATOS, POR METODOLOGIA DE BIOSENSOR AMPEROMETRICO,
COM COLETA DE SANGUE PELA PARTE SUPERIOR E POR ASPIRAÇÃO, EVITANDO A
CONTAMINAÇÃO CRUZADA E FAIXA DE MEDIÇÃO DO APARELHO ENTRE 20 A 600 MG/DL,
ACEITANDO-SE VALORES SUPERIORES OU INFERIORES, INFORMAÇÃO DE “LO” SOMENTE
ABAIXO DE 20MG/DL E “HI” ACIMA DE 600 MG/DL;
VOLUME DE AMOSTRA SANGUÍNEA ATÉ 0,5 MICROLITRO;
FAIXA DE HEMATÓCRITO ENTRE 20% E 60%, NÃO ACEITANDO-SE VALORES MENORES QUE
20% E SUPERIORES A 60%;
ACOMPANHA LANCETA DESCARTÁVEL EM AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO EMBUTIDA
FIRMEMENTE EM CORPO PLÁSTICOOU OUTRO MATERIAL COM TAMPA PROTETORA E DE
FÁCIL REMOÇÃO.
A VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO;
AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS EM FRASCO/CAIXA
COM NO MÍNIMO 25 E NO MÁXIMO 50 UNIDADES;
TEMPO DE LEITURA EM ATÉ 5 SEGUNDOS;
CONTER IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, MARCA, DATA DE VALIDADE, E REGISTRO NO MS;
DEVERÃO SER FORNECIDOS NA FORMA DE COMODATO, SEM CUSTOS PARA O
CONTRATANTE:
APARELHOS GLICOSÍMETROS COM USO DE BATERIA ÚNICA DE LÍTIO COM CAPACIDADE PARA
PELO MENOS 1000 MEDIÇÕES;
GARANTIA MÍNIMA DO PRODUTO DEVE SER DE 5 ANOS, COM BOLSA COM ZIPER PARA
TRANSPORTE;
A EMPRESA DEVE FORNECER CASO SOLICITADO, SOLUÇÃO CONTROLE COM 3 NIVEIS DE
CONCENTRAÇÃO, CONSTANDO NÚMERO DO REGISTRO, INDELÉVEL, NO MS;
A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTREGAR LANCETADORES COMPATIVEIS COM A LANCETA
E O MONITOR DE GLICEMIA COM INSTRUÇÕES NO MONITOR EM PORTUGUÊS, NÃO INICIA A
CONTAGEM DO TESTE COM AMOSTRA INSUFICIENTE, EVITANDO RESULTADOS ERRÔNEOS E
DISPERDICIOS DE TIRAS.
O LANCETADOR E O MONITOR DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS EM REGIME DE COMODATO,
A PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE DIABETES INSULINO DEPENDENTES,
ACORDO COM AS SOLICITAÇÕES, NO MÁXIMO 5.000 UNIDADES;
A EMPRESA DEVERÁ FORNECER SOFTWARE EM POR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

TALKER
REPRESENTACAO
COMERCIAL LTDA

24.248.295/0001-
88

18/03/2025 -
15:55:53

G-Tech Vita (RMS
80102513043)
Individual

G-Tech Vita -
TIANJIN EMPECS
MEDICAL

1.260.000 R$3,000 R$ 3.780.000,000 Sim

CEPALAB
LABORATORIOS LTDA

02.248.312/0001-
44

18/03/2025 -
16:10:59

TIRA DE
GLICEMIA

MEDISIGN /
TIANJIN EMPECS
MEDICAL DEVICE

1.260.000 R$2,000 R$ 2.520.000,000 Não
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DOCTORMED
COMERCIAL LTDA

30.322.475/0001-
65

19/03/2025 -
16:00:13

TIRAS
REAGENTES
PARA TESTE DE
GLICEMIA Q

G-TECH 1.260.000 R$30,000 R$
37.800.000,000

Sim

VITAL HOSPITALAR
COMERCIAL LTDA

61.610.283/0001-
88

20/03/2025 -
13:59:28

MEDLEVENSOHN MEDLEVENSOHN 1.260.000 R$1,300 R$ 1.638.000,000 Não

CIRURGICA OESTE
PAULISTA LTDA

09.222.496/0001-
12

21/03/2025 -
14:16:51

UN ON CALL PLUS 1.260.000 R$5,000 R$ 6.300.000,000 Sim

Pontual Comercial Eireli 01.854.654/0001-
45

24/03/2025 -
08:50:22

G-TECH VITA TTVT50INIM +
CANETA7

1.260.000 R$1,000 R$ 1.260.000,000 Não

ANB COMERCIO
DEPRODUTO
HOSPITALARES LTDA

48.146.516/0001-
75

24/03/2025 -
13:16:40

MEDISIGN MEDISIGN 1.260.000 R$1,400 R$ 1.764.000,000 Sim

RAVACHE
COMERCIAL MEDICA
E HOSPITALAR LTDA

43.388.441/0001-
15

24/03/2025 -
17:44:02

TIRAS CEPALAB 1.260.000 R$2,000 R$ 2.520.000,000 Sim

PEGASUS SOLUCOES
CORPORATIVAS LTDA

51.537.672/0001-
71

24/03/2025 -
22:35:20

GTECH GTECH 1.260.000 R$10,000 R$
12.600.000,000

Sim

PACTUAL COMERCIAL
LTDA

10.504.370/0001-
10

25/03/2025 -
06:03:22

On Call Plus II Acon 1.260.000 R$1,390 R$ 1.751.400,000 Sim

0002 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA QUE FAÇAM AMOSTRAS EM SANGUE TOTAL COM ACESSO
CAPILAR, VENOSO E ARTERIAL, PARA USO EM PACIENTES ADULTO, CRIANÇAS, GESTANTES E NEONATOS, POR
METODOLOGIA DE BIOSENSOR AMPEROMETRICO, COM COLETA DE SANGUE PELA PARTE SUPERIOR E POR
ASPIRAÇÃO, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO CRUZADA E FAIXA DE MEDIÇÃO DO APARELHO ENTRE 20 A 600 MG/DL,
ACEITANDO-SE VALORES SUPERIORES OU INFERIORES, INFORMAÇÃO DE “LO” SOMENTE ABAIXO DE 20MG/DL E “HI”
ACIMA DE 600 MG/DL;
VOLUME DE AMOSTRA SANGUÍNEA ATÉ 0,5 MICROLITRO;
FAIXA DE HEMATÓCRITO ENTRE 20% E 60%, NÃO ACEITANDO-SE VALORES MENORES QUE 20% E SUPERIORES A 60%;

ACOMPANHA LANCETA DESCARTÁVEL EM AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO EMBUTIDA FIRMEMENTE EM CORPO
PLÁSTICOOU OUTRO MATERIAL COM TAMPA PROTETORA E DE FÁCIL REMOÇÃO.
A VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO;
AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS EM FRASCO/CAIXA COM NO MÍNIMO 25 E NO
MÁXIMO 50 UNIDADES;
TEMPO DE LEITURA EM ATÉ 5 SEGUNDOS;
CONTER IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, MARCA, DATA DE VALIDADE, E REGISTRO NO MS;
DEVERÃO SER FORNECIDOS NA FORMA DE COMODATO, SEM CUSTOS PARA O CONTRATANTE:
APARELHOS GLICOSÍMETROS COM USO DE BATERIA ÚNICA DE LÍTIO COM CAPACIDADE PARA PELO MENOS 1000
MEDIÇÕES;
GARANTIA MÍNIMA DO PRODUTO DEVE SER DE 5 ANOS, COM BOLSA COM ZIPER PARA TRANSPORTE;
A EMPRESA DEVE FORNECER CASO SOLICITADO, SOLUÇÃO CONTROLE COM 3 NIVEIS DE CONCENTRAÇÃO,
CONSTANDO NÚMERO DO REGISTRO, INDELÉVEL, NO MS;
A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTREGAR LANCETADORES COMPATIVEIS COM A LANCETA E O MONITOR DE
GLICEMIA COM INSTRUÇÕES NO MONITOR EM PORTUGUÊS, NÃO INICIA A CONTAGEM DO TESTE COM AMOSTRA
INSUFICIENTE, EVITANDO RESULTADOS ERRÔNEOS E DISPERDICIOS DE TIRAS.
O LANCETADOR E O MONITOR DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS EM REGIME DE COMODATO, A PACIENTES
CADASTRADOS NO PROGRAMA DE DIABETES INSULINO DEPENDENTES, ACORDO COM AS SOLICITAÇÕES, NO
MÁXIMO 5.000 UNIDADES;
A EMPRESA DEVERÁ FORNECER SOFTWARE EM POR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

TALKER
REPRESENTACAO
COMERCIAL LTDA

24.248.295/0001-
88

18/03/2025 -
15:56:19

G-Tech Vita (RMS
80102513043)
Individual

G-Tech Vita -
TIANJIN EMPECS
MEDICAL

420.000 R$3,000 R$ 1.260.000,000 Sim

DOCTORMED
COMERCIAL LTDA

30.322.475/0001-
65

19/03/2025 -
16:00:56

TIRAS
REAGENTES
PARA TESTE DE
GLICEMIA Q

G-TECH 420.000 R$30,000 R$
12.600.000,000

Sim

CIRURGICA OESTE
PAULISTA LTDA

09.222.496/0001-
12

21/03/2025 -
14:17:34

UN ON CALL PLUS 420.000 R$5,000 R$ 2.100.000,000 Sim

RAVACHE
COMERCIAL MEDICA
E HOSPITALAR LTDA

43.388.441/0001-
15

24/03/2025 -
17:44:40

TIRAS CEPALAB 420.000 R$2,000 R$ 840.000,000 Sim

PEGASUS SOLUCOES
CORPORATIVAS LTDA

51.537.672/0001-
71

24/03/2025 -
22:35:42

GTECH GTECH 420.000 R$10,000 R$ 4.200.000,000 Sim

PACTUAL COMERCIAL
LTDA

10.504.370/0001-
10

25/03/2025 -
06:03:22

On Call Plus II Acon 420.000 R$1,390 R$ 583.800,000 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

Pontual Comercial Eireli 01.854.654/0001-45 90 dias

VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 61.610.283/0001-88 90 dias

DOCTORMED COMERCIAL LTDA 30.322.475/0001-65 60 dias
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CEPALAB LABORATORIOS LTDA 02.248.312/0001-44 90 dias

TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 24.248.295/0001-88 90 dias

PACTUAL COMERCIAL LTDA 10.504.370/0001-10 60 dias

ANB COMERCIO DEPRODUTO HOSPITALARES LTDA 48.146.516/0001-75 90 dias

PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 51.537.672/0001-71 90 dias

CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA 09.222.496/0001-12 60 dias

RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA 43.388.441/0001-15 90 dias

Lances Enviados
0001 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA QUE FAÇAM AMOSTRAS EM SANGUE
TOTAL COM ACESSO CAPILAR, VENOSO E ARTERIAL, PARA USO EM PACIENTES ADULTO,
CRIANÇAS, GESTANTES E NEONATOS, POR METODOLOGIA DE BIOSENSOR AMPEROMETRICO,
COM COLETA DE SANGUE PELA PARTE SUPERIOR E POR ASPIRAÇÃO, EVITANDO A
CONTAMINAÇÃO CRUZADA E FAIXA DE MEDIÇÃO DO APARELHO ENTRE 20 A 600 MG/DL,
ACEITANDO-SE VALORES SUPERIORES OU INFERIORES, INFORMAÇÃO DE “LO” SOMENTE
ABAIXO DE 20MG/DL E “HI” ACIMA DE 600 MG/DL;
VOLUME DE AMOSTRA SANGUÍNEA ATÉ 0,5 MICROLITRO;
FAIXA DE HEMATÓCRITO ENTRE 20% E 60%, NÃO ACEITANDO-SE VALORES MENORES QUE
20% E SUPERIORES A 60%;
ACOMPANHA LANCETA DESCARTÁVEL EM AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO EMBUTIDA
FIRMEMENTE EM CORPO PLÁSTICOOU OUTRO MATERIAL COM TAMPA PROTETORA E DE
FÁCIL REMOÇÃO.
A VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO;
AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS EM FRASCO/CAIXA
COM NO MÍNIMO 25 E NO MÁXIMO 50 UNIDADES;
TEMPO DE LEITURA EM ATÉ 5 SEGUNDOS;
CONTER IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, MARCA, DATA DE VALIDADE, E REGISTRO NO MS;
DEVERÃO SER FORNECIDOS NA FORMA DE COMODATO, SEM CUSTOS PARA O
CONTRATANTE:
APARELHOS GLICOSÍMETROS COM USO DE BATERIA ÚNICA DE LÍTIO COM CAPACIDADE PARA
PELO MENOS 1000 MEDIÇÕES;
GARANTIA MÍNIMA DO PRODUTO DEVE SER DE 5 ANOS, COM BOLSA COM ZIPER PARA
TRANSPORTE;
A EMPRESA DEVE FORNECER CASO SOLICITADO, SOLUÇÃO CONTROLE COM 3 NIVEIS DE
CONCENTRAÇÃO, CONSTANDO NÚMERO DO REGISTRO, INDELÉVEL, NO MS;
A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTREGAR LANCETADORES COMPATIVEIS COM A LANCETA
E O MONITOR DE GLICEMIA COM INSTRUÇÕES NO MONITOR EM PORTUGUÊS, NÃO INICIA A
CONTAGEM DO TESTE COM AMOSTRA INSUFICIENTE, EVITANDO RESULTADOS ERRÔNEOS E
DISPERDICIOS DE TIRAS.
O LANCETADOR E O MONITOR DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS EM REGIME DE COMODATO,
A PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE DIABETES INSULINO DEPENDENTES,
ACORDO COM AS SOLICITAÇÕES, NO MÁXIMO 5.000 UNIDADES;
A EMPRESA DEVERÁ FORNECER SOFTWARE EM POR
Data Valor CNPJ Situação

18/03/2025 - 15:55:53 3,000 (proposta) 24.248.295/0001-88 - TALKER
REPRESENTACAO COMERCIAL
LTDA

Válido

18/03/2025 - 16:10:59 2,000 (proposta) 02.248.312/0001-44 - CEPALAB
LABORATORIOS LTDA

Cancelado - Diante a reprovação da amostra, pela equipe técnica, fica
DESCLASSIFICADA, a proponente CEPALAB. 10/04/2025 15:22:46

19/03/2025 - 16:00:13 30,000 (proposta) 30.322.475/0001-65 - DOCTORMED
COMERCIAL LTDA

Válido

20/03/2025 - 13:59:28 1,300 (proposta) 61.610.283/0001-88 - VITAL
HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

Válido

21/03/2025 - 14:16:51 5,000 (proposta) 09.222.496/0001-12 - CIRURGICA
OESTE PAULISTA LTDA

Cancelado - O licitante deixou de apresentar os documentos de
habilitação e proposta readequada. 11/04/2025 13:22:29

24/03/2025 - 08:50:22 1,000 (proposta) 01.854.654/0001-45 - Pontual
Comercial Eireli

Cancelado - O licitante deixou de apresentar os documentos de
habilitação e proposta readequada. 11/04/2025 13:21:59

24/03/2025 - 13:16:40 1,400 (proposta) 48.146.516/0001-75 - ANB COMERCIO
DEPRODUTO HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Diante a não a regularização da documentação prevista no
termo de referencia (5.3) e ainda a ocorrência de desclassificação de
outro licitante, mediante a reprovação da documentação e amostra,
para o mesmo produto ofertado, fica desclassificada licitante ANB
COMECIO. 15/04/2025 13:44:02
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24/03/2025 - 17:44:02 2,000 (proposta) 43.388.441/0001-15 - RAVACHE
COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR
LTDA

Válido

24/03/2025 - 22:35:20 10,000 (proposta) 51.537.672/0001-71 - PEGASUS
SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

Cancelado - Diante a reprovação da amostra apresentada para a cota
reservada, pela equipe técnica, fica DESCLASSIFICADA, a proponente
PEGASUS. 10/04/2025 15:24:43

25/03/2025 - 06:03:22 1,390 (proposta) 10.504.370/0001-10 - PACTUAL
COMERCIAL LTDA

Válido

25/03/2025 - 08:14:56 1,200 61.610.283/0001-88 - VITAL
HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

Válido

25/03/2025 - 08:15:02 0,990 48.146.516/0001-75 - ANB COMERCIO
DEPRODUTO HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Diante a não a regularização da documentação prevista no
termo de referencia (5.3) e ainda a ocorrência de desclassificação de
outro licitante, mediante a reprovação da documentação e amostra,
para o mesmo produto ofertado, fica desclassificada licitante ANB
COMECIO. 15/04/2025 13:44:02

25/03/2025 - 08:15:22 0,980 01.854.654/0001-45 - Pontual
Comercial Eireli

Cancelado - O licitante deixou de apresentar os documentos de
habilitação e proposta readequada. 11/04/2025 13:21:59

25/03/2025 - 08:15:45 0,960 48.146.516/0001-75 - ANB COMERCIO
DEPRODUTO HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Diante a não a regularização da documentação prevista no
termo de referencia (5.3) e ainda a ocorrência de desclassificação de
outro licitante, mediante a reprovação da documentação e amostra,
para o mesmo produto ofertado, fica desclassificada licitante ANB
COMECIO. 15/04/2025 13:44:02

25/03/2025 - 08:16:04 0,950 01.854.654/0001-45 - Pontual
Comercial Eireli

Cancelado - O licitante deixou de apresentar os documentos de
habilitação e proposta readequada. 11/04/2025 13:21:59

25/03/2025 - 08:24:06 0,970 02.248.312/0001-44 - CEPALAB
LABORATORIOS LTDA

Cancelado - Diante a reprovação da amostra, pela equipe técnica, fica
DESCLASSIFICADA, a proponente CEPALAB. 10/04/2025 15:22:46

25/03/2025 - 08:29:14 0,940 51.537.672/0001-71 - PEGASUS
SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

Cancelado - Diante a reprovação da amostra apresentada para a cota
reservada, pela equipe técnica, fica DESCLASSIFICADA, a proponente
PEGASUS. 10/04/2025 15:24:43

25/03/2025 - 08:29:53 0,930 01.854.654/0001-45 - Pontual
Comercial Eireli

Cancelado - O licitante deixou de apresentar os documentos de
habilitação e proposta readequada. 11/04/2025 13:21:59

25/03/2025 - 08:33:44 0,950 02.248.312/0001-44 - CEPALAB
LABORATORIOS LTDA

Cancelado - Diante a reprovação da amostra, pela equipe técnica, fica
DESCLASSIFICADA, a proponente CEPALAB. 10/04/2025 15:22:46

25/03/2025 - 08:35:49 0,790 (lance oculto) 51.537.672/0001-71 - PEGASUS
SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

Cancelado - Diante a reprovação da amostra apresentada para a cota
reservada, pela equipe técnica, fica DESCLASSIFICADA, a proponente
PEGASUS. 10/04/2025 15:24:43

25/03/2025 - 08:36:43 0,900 (lance oculto) 01.854.654/0001-45 - Pontual
Comercial Eireli

Cancelado - O licitante deixou de apresentar os documentos de
habilitação e proposta readequada. 11/04/2025 13:21:59

25/03/2025 - 08:39:26 0,570 (lance oculto) 02.248.312/0001-44 - CEPALAB
LABORATORIOS LTDA

Cancelado - Diante a reprovação da amostra, pela equipe técnica, fica
DESCLASSIFICADA, a proponente CEPALAB. 10/04/2025 15:22:46

11/04/2025 - 14:07:11 0,950 48.146.516/0001-75 - ANB COMERCIO
DEPRODUTO HOSPITALARES LTDA

Cancelado - Diante a não a regularização da documentação prevista no
termo de referencia (5.3) e ainda a ocorrência de desclassificação de
outro licitante, mediante a reprovação da documentação e amostra,
para o mesmo produto ofertado, fica desclassificada licitante ANB
COMECIO. 15/04/2025 13:44:02

0002 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA QUE FAÇAM AMOSTRAS EM SANGUE TOTAL COM ACESSO
CAPILAR, VENOSO E ARTERIAL, PARA USO EM PACIENTES ADULTO, CRIANÇAS, GESTANTES E NEONATOS, POR
METODOLOGIA DE BIOSENSOR AMPEROMETRICO, COM COLETA DE SANGUE PELA PARTE SUPERIOR E POR
ASPIRAÇÃO, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO CRUZADA E FAIXA DE MEDIÇÃO DO APARELHO ENTRE 20 A 600 MG/DL,
ACEITANDO-SE VALORES SUPERIORES OU INFERIORES, INFORMAÇÃO DE “LO” SOMENTE ABAIXO DE 20MG/DL E “HI”
ACIMA DE 600 MG/DL;
VOLUME DE AMOSTRA SANGUÍNEA ATÉ 0,5 MICROLITRO;
FAIXA DE HEMATÓCRITO ENTRE 20% E 60%, NÃO ACEITANDO-SE VALORES MENORES QUE 20% E SUPERIORES A 60%;

ACOMPANHA LANCETA DESCARTÁVEL EM AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO EMBUTIDA FIRMEMENTE EM CORPO
PLÁSTICOOU OUTRO MATERIAL COM TAMPA PROTETORA E DE FÁCIL REMOÇÃO.
A VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO;
AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS EM FRASCO/CAIXA COM NO MÍNIMO 25 E NO
MÁXIMO 50 UNIDADES;
TEMPO DE LEITURA EM ATÉ 5 SEGUNDOS;
CONTER IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, MARCA, DATA DE VALIDADE, E REGISTRO NO MS;
DEVERÃO SER FORNECIDOS NA FORMA DE COMODATO, SEM CUSTOS PARA O CONTRATANTE:
APARELHOS GLICOSÍMETROS COM USO DE BATERIA ÚNICA DE LÍTIO COM CAPACIDADE PARA PELO MENOS 1000
MEDIÇÕES;
GARANTIA MÍNIMA DO PRODUTO DEVE SER DE 5 ANOS, COM BOLSA COM ZIPER PARA TRANSPORTE;
A EMPRESA DEVE FORNECER CASO SOLICITADO, SOLUÇÃO CONTROLE COM 3 NIVEIS DE CONCENTRAÇÃO,
CONSTANDO NÚMERO DO REGISTRO, INDELÉVEL, NO MS;
A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTREGAR LANCETADORES COMPATIVEIS COM A LANCETA E O MONITOR DE
GLICEMIA COM INSTRUÇÕES NO MONITOR EM PORTUGUÊS, NÃO INICIA A CONTAGEM DO TESTE COM AMOSTRA
INSUFICIENTE, EVITANDO RESULTADOS ERRÔNEOS E DISPERDICIOS DE TIRAS.
O LANCETADOR E O MONITOR DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS EM REGIME DE COMODATO, A PACIENTES
CADASTRADOS NO PROGRAMA DE DIABETES INSULINO DEPENDENTES, ACORDO COM AS SOLICITAÇÕES, NO
MÁXIMO 5.000 UNIDADES;
A EMPRESA DEVERÁ FORNECER SOFTWARE EM POR
Data Valor CNPJ Situação
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18/03/2025 - 15:56:19 3,000 (proposta) 24.248.295/0001-88 - TALKER
REPRESENTACAO COMERCIAL
LTDA

Cancelado - Obesrvada a documentação apresentada para
atendimento ao item do termo de referencia (5.3), identifica-se a
divergência das informações referente as documentação (item 5.3.4 x
4.3.6) e ainda a ocorrência de desclassificação de outro licitante,
mediante a reprovação da documentação e amostra pela parte técnica,
para o mesmo produto ofertado, fica desclassificada licitante TALKER.
15/04/2025 13:49:29

19/03/2025 - 16:00:56 30,000 (proposta) 30.322.475/0001-65 - DOCTORMED
COMERCIAL LTDA

Válido

21/03/2025 - 14:17:34 5,000 (proposta) 09.222.496/0001-12 - CIRURGICA
OESTE PAULISTA LTDA

Cancelado - O licitante deixou de apresentar os documentos de
habilitação e proposta readequada. 11/04/2025 13:22:29

24/03/2025 - 17:44:40 2,000 (proposta) 43.388.441/0001-15 - RAVACHE
COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR
LTDA

Válido

24/03/2025 - 22:35:42 10,000 (proposta) 51.537.672/0001-71 - PEGASUS
SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

Cancelado - Diante a reprovação da amostra, pela equipe técnica, fica
DESCLASSIFICADA, a proponente PEGASUS. 10/04/2025 15:23:24

25/03/2025 - 06:03:22 1,390 (proposta) 10.504.370/0001-10 - PACTUAL
COMERCIAL LTDA

Válido

25/03/2025 - 08:40:53 1,389 09.222.496/0001-12 - CIRURGICA
OESTE PAULISTA LTDA

Cancelado - O licitante deixou de apresentar os documentos de
habilitação e proposta readequada. 11/04/2025 13:22:29

25/03/2025 - 08:43:27 1,385 10.504.370/0001-10 - PACTUAL
COMERCIAL LTDA

Válido

25/03/2025 - 08:44:48 1,380 24.248.295/0001-88 - TALKER
REPRESENTACAO COMERCIAL
LTDA

Cancelado - Obesrvada a documentação apresentada para
atendimento ao item do termo de referencia (5.3), identifica-se a
divergência das informações referente as documentação (item 5.3.4 x
4.3.6) e ainda a ocorrência de desclassificação de outro licitante,
mediante a reprovação da documentação e amostra pela parte técnica,
para o mesmo produto ofertado, fica desclassificada licitante TALKER.
15/04/2025 13:49:29

25/03/2025 - 08:45:49 1,370 10.504.370/0001-10 - PACTUAL
COMERCIAL LTDA

Válido

25/03/2025 - 08:46:31 1,350 09.222.496/0001-12 - CIRURGICA
OESTE PAULISTA LTDA

Cancelado - O licitante deixou de apresentar os documentos de
habilitação e proposta readequada. 11/04/2025 13:22:29

25/03/2025 - 08:46:39 1,340 24.248.295/0001-88 - TALKER
REPRESENTACAO COMERCIAL
LTDA

Cancelado - Obesrvada a documentação apresentada para
atendimento ao item do termo de referencia (5.3), identifica-se a
divergência das informações referente as documentação (item 5.3.4 x
4.3.6) e ainda a ocorrência de desclassificação de outro licitante,
mediante a reprovação da documentação e amostra pela parte técnica,
para o mesmo produto ofertado, fica desclassificada licitante TALKER.
15/04/2025 13:49:29

25/03/2025 - 08:49:36 1,300 09.222.496/0001-12 - CIRURGICA
OESTE PAULISTA LTDA

Cancelado - O licitante deixou de apresentar os documentos de
habilitação e proposta readequada. 11/04/2025 13:22:29

25/03/2025 - 08:50:09 1,250 10.504.370/0001-10 - PACTUAL
COMERCIAL LTDA

Válido

25/03/2025 - 08:50:15 1,290 24.248.295/0001-88 - TALKER
REPRESENTACAO COMERCIAL
LTDA

Cancelado - Obesrvada a documentação apresentada para
atendimento ao item do termo de referencia (5.3), identifica-se a
divergência das informações referente as documentação (item 5.3.4 x
4.3.6) e ainda a ocorrência de desclassificação de outro licitante,
mediante a reprovação da documentação e amostra pela parte técnica,
para o mesmo produto ofertado, fica desclassificada licitante TALKER.
15/04/2025 13:49:29

25/03/2025 - 08:50:20 1,240 24.248.295/0001-88 - TALKER
REPRESENTACAO COMERCIAL
LTDA

Cancelado - Obesrvada a documentação apresentada para
atendimento ao item do termo de referencia (5.3), identifica-se a
divergência das informações referente as documentação (item 5.3.4 x
4.3.6) e ainda a ocorrência de desclassificação de outro licitante,
mediante a reprovação da documentação e amostra pela parte técnica,
para o mesmo produto ofertado, fica desclassificada licitante TALKER.
15/04/2025 13:49:29

25/03/2025 - 08:51:02 1,249 51.537.672/0001-71 - PEGASUS
SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

Cancelado - Diante a reprovação da amostra, pela equipe técnica, fica
DESCLASSIFICADA, a proponente PEGASUS. 10/04/2025 15:23:24

25/03/2025 - 08:52:12 1,200 09.222.496/0001-12 - CIRURGICA
OESTE PAULISTA LTDA

Cancelado - O licitante deixou de apresentar os documentos de
habilitação e proposta readequada. 11/04/2025 13:22:29

25/03/2025 - 08:53:03 1,190 24.248.295/0001-88 - TALKER
REPRESENTACAO COMERCIAL
LTDA

Cancelado - Obesrvada a documentação apresentada para
atendimento ao item do termo de referencia (5.3), identifica-se a
divergência das informações referente as documentação (item 5.3.4 x
4.3.6) e ainda a ocorrência de desclassificação de outro licitante,
mediante a reprovação da documentação e amostra pela parte técnica,
para o mesmo produto ofertado, fica desclassificada licitante TALKER.
15/04/2025 13:49:29

25/03/2025 - 08:53:11 1,230 10.504.370/0001-10 - PACTUAL
COMERCIAL LTDA

Válido

25/03/2025 - 08:54:51 1,199 51.537.672/0001-71 - PEGASUS
SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

Cancelado - Diante a reprovação da amostra, pela equipe técnica, fica
DESCLASSIFICADA, a proponente PEGASUS. 10/04/2025 15:23:24

25/03/2025 - 08:55:00 1,190 09.222.496/0001-12 - CIRURGICA
OESTE PAULISTA LTDA

Cancelado - O licitante deixou de apresentar os documentos de
habilitação e proposta readequada. 11/04/2025 13:22:29

25/03/2025 - 08:55:29 1,180 09.222.496/0001-12 - CIRURGICA
OESTE PAULISTA LTDA

Cancelado - O licitante deixou de apresentar os documentos de
habilitação e proposta readequada. 11/04/2025 13:22:29

25/03/2025 - 08:56:17 1,150 24.248.295/0001-88 - TALKER
REPRESENTACAO COMERCIAL
LTDA

Cancelado - Obesrvada a documentação apresentada para
atendimento ao item do termo de referencia (5.3), identifica-se a
divergência das informações referente as documentação (item 5.3.4 x
4.3.6) e ainda a ocorrência de desclassificação de outro licitante,
mediante a reprovação da documentação e amostra pela parte técnica,
para o mesmo produto ofertado, fica desclassificada licitante TALKER.
15/04/2025 13:49:29
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25/03/2025 - 08:56:22 1,170 51.537.672/0001-71 - PEGASUS
SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

Cancelado - Diante a reprovação da amostra, pela equipe técnica, fica
DESCLASSIFICADA, a proponente PEGASUS. 10/04/2025 15:23:24

25/03/2025 - 08:59:12 0,790 (lance oculto) 51.537.672/0001-71 - PEGASUS
SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

Cancelado - Diante a reprovação da amostra, pela equipe técnica, fica
DESCLASSIFICADA, a proponente PEGASUS. 10/04/2025 15:23:24

25/03/2025 - 09:00:31 1,090 (lance oculto) 09.222.496/0001-12 - CIRURGICA
OESTE PAULISTA LTDA

Cancelado - O licitante deixou de apresentar os documentos de
habilitação e proposta readequada. 11/04/2025 13:22:29

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0002a 25/03/2025 - 10:51:14 51.537.672/0001-71 - PEGASUS
SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

GTECH LANCETA COMUM FICHA
TECNICA.pdf

0002a 25/03/2025 - 10:51:14 51.537.672/0001-71 - PEGASUS
SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

GTECH CBPF Val. 04_2025.pdf

0002a 25/03/2025 - 10:51:14 51.537.672/0001-71 - PEGASUS
SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

GTECH ficha TECNICA do Kit Medidor de
Glicose Vita.pdf

0002a 25/03/2025 - 10:56:03 51.537.672/0001-71 - PEGASUS
SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

ANVISA TIRA GTECH VITA.pdf

0002a 25/03/2025 - 10:56:03 51.537.672/0001-71 - PEGASUS
SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

GTECH DOU glicosimetro.pdf

0002a 25/03/2025 - 10:56:03 51.537.672/0001-71 - PEGASUS
SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

GTECH DOU tiras vita jornal - Cópia.pdf

0002a 25/03/2025 - 10:56:03 51.537.672/0001-71 - PEGASUS
SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

Documentos atualizados Março.zip

0002a 25/03/2025 - 11:02:03 51.537.672/0001-71 - PEGASUS
SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

GTECH CARTA DE CREDENCIAMENTO
- PEGASUS.pdf

0001 25/03/2025 - 11:02:33 02.248.312/0001-44 - CEPALAB
LABORATORIOS LTDA

HABILITACAO ITAPECERICA DA SERRA
CEPALAB.ZIP

0002a 25/03/2025 - 11:06:19 51.537.672/0001-71 - PEGASUS
SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

ANVISA LANCETA G-TECH (2).pdf

0002a 25/03/2025 - 11:33:05 51.537.672/0001-71 - PEGASUS
SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

DECLARACAO_ME_ITAPECERICA__assinado.pdf

0002a 25/03/2025 - 11:33:05 51.537.672/0001-71 - PEGASUS
SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

DECLARACAO_UNIFICADA_ITAPECERICA__assinado.pdf

0002a 25/03/2025 - 11:33:05 51.537.672/0001-71 - PEGASUS
SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

PROPOSTA_ITAPECERICA_assinado.pdf

0001 14/04/2025 - 10:24:19 48.146.516/0001-75 - ANB COMERCIO
DEPRODUTO HOSPITALARES LTDA

JUSTIFICATIVA ITEM.pdf

0001 14/04/2025 - 10:24:19 48.146.516/0001-75 - ANB COMERCIO
DEPRODUTO HOSPITALARES LTDA

15 - FALÊNCIA CONCORDATA VAL
01.05.2025.pdf

0001 14/04/2025 - 10:24:19 48.146.516/0001-75 - ANB COMERCIO
DEPRODUTO HOSPITALARES LTDA

14 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA
28.04.2025.pdf

0002a 14/04/2025 - 12:16:31 24.248.295/0001-88 - TALKER
REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

Documentos e Proposta PE 005.pdf

0002a 15/04/2025 - 13:27:46 24.248.295/0001-88 - TALKER
REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

Documentos (5.3.5 - 5.3.6 e 5.3.7).pdf

0001 15/04/2025 - 13:31:46 48.146.516/0001-75 - ANB COMERCIO
DEPRODUTO HOSPITALARES LTDA

13 - CERTIDÃO ESPECÍFICA.pdf

Inabilitados / Desclassificados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3598688&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3598688&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3598689&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3598690&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3598690&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3598814&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3598815&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3598816&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3598817&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3598976&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3598976&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3598983&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3598983&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3599039&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3599716&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3599717&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3599718&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3697635&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3697636&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3697636&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3697637&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3697637&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3698979&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3707481&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3707537&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
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10/04/2025 - 15:24:43 PEGASUS SOLUCOES
CORPORATIVAS LTDA

51.537.672/0001-71 Item 0001 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA QUE FAÇAM
AMOSTRAS EM SANGUE TOTAL COM ACESSO CAPILAR, VENOSO E
ARTERIAL, PARA USO EM PACIENTES ADULTO, CRIANÇAS, GESTANTES E
NEONATOS, POR METODOLOGIA DE BIOSENSOR AMPEROMETRICO, COM
COLETA DE SANGUE PELA PARTE SUPERIOR E POR ASPIRAÇÃO,
EVITANDO A CONTAMINAÇÃO CRUZADA E FAIXA DE MEDIÇÃO DO
APARELHO ENTRE 20 A 600 MG/DL, ACEITANDO-SE VALORES SUPERIORES
OU INFERIORES, INFORMAÇÃO DE “LO” SOMENTE ABAIXO DE 20MG/DL E
“HI” ACIMA DE 600 MG/DL;
VOLUME DE AMOSTRA SANGUÍNEA ATÉ 0,5 MICROLITRO;
FAIXA DE HEMATÓCRITO ENTRE 20% E 60%, NÃO ACEITANDO-SE
VALORES MENORES QUE 20% E SUPERIORES A 60%;
ACOMPANHA LANCETA DESCARTÁVEL EM AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO
EMBUTIDA FIRMEMENTE EM CORPO PLÁSTICOOU OUTRO MATERIAL COM
TAMPA PROTETORA E DE FÁCIL REMOÇÃO.
A VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA
ENTREGA DO PRODUTO;
AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS
EM FRASCO/CAIXA COM NO MÍNIMO 25 E NO MÁXIMO 50 UNIDADES;
TEMPO DE LEITURA EM ATÉ 5 SEGUNDOS;
CONTER IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, MARCA, DATA DE VALIDADE, E
REGISTRO NO MS;
DEVERÃO SER FORNECIDOS NA FORMA DE COMODATO, SEM CUSTOS
PARA O CONTRATANTE:
APARELHOS GLICOSÍMETROS COM USO DE BATERIA ÚNICA DE LÍTIO COM
CAPACIDADE PARA PELO MENOS 1000 MEDIÇÕES;
GARANTIA MÍNIMA DO PRODUTO DEVE SER DE 5 ANOS, COM BOLSA COM
ZIPER PARA TRANSPORTE;
A EMPRESA DEVE FORNECER CASO SOLICITADO, SOLUÇÃO CONTROLE
COM 3 NIVEIS DE CONCENTRAÇÃO, CONSTANDO NÚMERO DO REGISTRO,
INDELÉVEL, NO MS;
A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTREGAR LANCETADORES
COMPATIVEIS COM A LANCETA E O MONITOR DE GLICEMIA COM
INSTRUÇÕES NO MONITOR EM PORTUGUÊS, NÃO INICIA A CONTAGEM DO
TESTE COM AMOSTRA INSUFICIENTE, EVITANDO RESULTADOS
ERRÔNEOS E DISPERDICIOS DE TIRAS.
O LANCETADOR E O MONITOR DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS EM
REGIME DE COMODATO, A PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE
DIABETES INSULINO DEPENDENTES, ACORDO COM AS SOLICITAÇÕES, NO
MÁXIMO 5.000 UNIDADES;
A EMPRESA DEVERÁ FORNECER SOFTWARE EM POR

Desclassificação: Diante a reprovação da amostra apresentada para a cota reservada, pela equipe técnica, fica DESCLASSIFICADA, a proponente PEGASUS.

11/04/2025 - 13:22:29 CIRURGICA OESTE
PAULISTA LTDA

09.222.496/0001-12 Item 0001 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA QUE FAÇAM
AMOSTRAS EM SANGUE TOTAL COM ACESSO CAPILAR, VENOSO E
ARTERIAL, PARA USO EM PACIENTES ADULTO, CRIANÇAS, GESTANTES E
NEONATOS, POR METODOLOGIA DE BIOSENSOR AMPEROMETRICO, COM
COLETA DE SANGUE PELA PARTE SUPERIOR E POR ASPIRAÇÃO,
EVITANDO A CONTAMINAÇÃO CRUZADA E FAIXA DE MEDIÇÃO DO
APARELHO ENTRE 20 A 600 MG/DL, ACEITANDO-SE VALORES SUPERIORES
OU INFERIORES, INFORMAÇÃO DE “LO” SOMENTE ABAIXO DE 20MG/DL E
“HI” ACIMA DE 600 MG/DL;
VOLUME DE AMOSTRA SANGUÍNEA ATÉ 0,5 MICROLITRO;
FAIXA DE HEMATÓCRITO ENTRE 20% E 60%, NÃO ACEITANDO-SE
VALORES MENORES QUE 20% E SUPERIORES A 60%;
ACOMPANHA LANCETA DESCARTÁVEL EM AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO
EMBUTIDA FIRMEMENTE EM CORPO PLÁSTICOOU OUTRO MATERIAL COM
TAMPA PROTETORA E DE FÁCIL REMOÇÃO.
A VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA
ENTREGA DO PRODUTO;
AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS
EM FRASCO/CAIXA COM NO MÍNIMO 25 E NO MÁXIMO 50 UNIDADES;
TEMPO DE LEITURA EM ATÉ 5 SEGUNDOS;
CONTER IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, MARCA, DATA DE VALIDADE, E
REGISTRO NO MS;
DEVERÃO SER FORNECIDOS NA FORMA DE COMODATO, SEM CUSTOS
PARA O CONTRATANTE:
APARELHOS GLICOSÍMETROS COM USO DE BATERIA ÚNICA DE LÍTIO COM
CAPACIDADE PARA PELO MENOS 1000 MEDIÇÕES;
GARANTIA MÍNIMA DO PRODUTO DEVE SER DE 5 ANOS, COM BOLSA COM
ZIPER PARA TRANSPORTE;
A EMPRESA DEVE FORNECER CASO SOLICITADO, SOLUÇÃO CONTROLE
COM 3 NIVEIS DE CONCENTRAÇÃO, CONSTANDO NÚMERO DO REGISTRO,
INDELÉVEL, NO MS;
A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTREGAR LANCETADORES
COMPATIVEIS COM A LANCETA E O MONITOR DE GLICEMIA COM
INSTRUÇÕES NO MONITOR EM PORTUGUÊS, NÃO INICIA A CONTAGEM DO
TESTE COM AMOSTRA INSUFICIENTE, EVITANDO RESULTADOS
ERRÔNEOS E DISPERDICIOS DE TIRAS.
O LANCETADOR E O MONITOR DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS EM
REGIME DE COMODATO, A PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE
DIABETES INSULINO DEPENDENTES, ACORDO COM AS SOLICITAÇÕES, NO
MÁXIMO 5.000 UNIDADES;
A EMPRESA DEVERÁ FORNECER SOFTWARE EM POR

O licitante deixou de apresentar os documentos de habilitação e proposta readequada.
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10/04/2025 - 15:22:46 CEPALAB LABORATORIOS
LTDA

02.248.312/0001-44 Item 0001 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA QUE FAÇAM
AMOSTRAS EM SANGUE TOTAL COM ACESSO CAPILAR, VENOSO E
ARTERIAL, PARA USO EM PACIENTES ADULTO, CRIANÇAS, GESTANTES E
NEONATOS, POR METODOLOGIA DE BIOSENSOR AMPEROMETRICO, COM
COLETA DE SANGUE PELA PARTE SUPERIOR E POR ASPIRAÇÃO,
EVITANDO A CONTAMINAÇÃO CRUZADA E FAIXA DE MEDIÇÃO DO
APARELHO ENTRE 20 A 600 MG/DL, ACEITANDO-SE VALORES SUPERIORES
OU INFERIORES, INFORMAÇÃO DE “LO” SOMENTE ABAIXO DE 20MG/DL E
“HI” ACIMA DE 600 MG/DL;
VOLUME DE AMOSTRA SANGUÍNEA ATÉ 0,5 MICROLITRO;
FAIXA DE HEMATÓCRITO ENTRE 20% E 60%, NÃO ACEITANDO-SE
VALORES MENORES QUE 20% E SUPERIORES A 60%;
ACOMPANHA LANCETA DESCARTÁVEL EM AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO
EMBUTIDA FIRMEMENTE EM CORPO PLÁSTICOOU OUTRO MATERIAL COM
TAMPA PROTETORA E DE FÁCIL REMOÇÃO.
A VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA
ENTREGA DO PRODUTO;
AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS
EM FRASCO/CAIXA COM NO MÍNIMO 25 E NO MÁXIMO 50 UNIDADES;
TEMPO DE LEITURA EM ATÉ 5 SEGUNDOS;
CONTER IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, MARCA, DATA DE VALIDADE, E
REGISTRO NO MS;
DEVERÃO SER FORNECIDOS NA FORMA DE COMODATO, SEM CUSTOS
PARA O CONTRATANTE:
APARELHOS GLICOSÍMETROS COM USO DE BATERIA ÚNICA DE LÍTIO COM
CAPACIDADE PARA PELO MENOS 1000 MEDIÇÕES;
GARANTIA MÍNIMA DO PRODUTO DEVE SER DE 5 ANOS, COM BOLSA COM
ZIPER PARA TRANSPORTE;
A EMPRESA DEVE FORNECER CASO SOLICITADO, SOLUÇÃO CONTROLE
COM 3 NIVEIS DE CONCENTRAÇÃO, CONSTANDO NÚMERO DO REGISTRO,
INDELÉVEL, NO MS;
A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTREGAR LANCETADORES
COMPATIVEIS COM A LANCETA E O MONITOR DE GLICEMIA COM
INSTRUÇÕES NO MONITOR EM PORTUGUÊS, NÃO INICIA A CONTAGEM DO
TESTE COM AMOSTRA INSUFICIENTE, EVITANDO RESULTADOS
ERRÔNEOS E DISPERDICIOS DE TIRAS.
O LANCETADOR E O MONITOR DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS EM
REGIME DE COMODATO, A PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE
DIABETES INSULINO DEPENDENTES, ACORDO COM AS SOLICITAÇÕES, NO
MÁXIMO 5.000 UNIDADES;
A EMPRESA DEVERÁ FORNECER SOFTWARE EM POR

Desclassificação: Diante a reprovação da amostra, pela equipe técnica, fica DESCLASSIFICADA, a proponente CEPALAB.

15/04/2025 - 13:44:02 ANB COMERCIO
DEPRODUTO
HOSPITALARES LTDA

48.146.516/0001-75 Item 0001 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA QUE FAÇAM
AMOSTRAS EM SANGUE TOTAL COM ACESSO CAPILAR, VENOSO E
ARTERIAL, PARA USO EM PACIENTES ADULTO, CRIANÇAS, GESTANTES E
NEONATOS, POR METODOLOGIA DE BIOSENSOR AMPEROMETRICO, COM
COLETA DE SANGUE PELA PARTE SUPERIOR E POR ASPIRAÇÃO,
EVITANDO A CONTAMINAÇÃO CRUZADA E FAIXA DE MEDIÇÃO DO
APARELHO ENTRE 20 A 600 MG/DL, ACEITANDO-SE VALORES SUPERIORES
OU INFERIORES, INFORMAÇÃO DE “LO” SOMENTE ABAIXO DE 20MG/DL E
“HI” ACIMA DE 600 MG/DL;
VOLUME DE AMOSTRA SANGUÍNEA ATÉ 0,5 MICROLITRO;
FAIXA DE HEMATÓCRITO ENTRE 20% E 60%, NÃO ACEITANDO-SE
VALORES MENORES QUE 20% E SUPERIORES A 60%;
ACOMPANHA LANCETA DESCARTÁVEL EM AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO
EMBUTIDA FIRMEMENTE EM CORPO PLÁSTICOOU OUTRO MATERIAL COM
TAMPA PROTETORA E DE FÁCIL REMOÇÃO.
A VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA
ENTREGA DO PRODUTO;
AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS
EM FRASCO/CAIXA COM NO MÍNIMO 25 E NO MÁXIMO 50 UNIDADES;
TEMPO DE LEITURA EM ATÉ 5 SEGUNDOS;
CONTER IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, MARCA, DATA DE VALIDADE, E
REGISTRO NO MS;
DEVERÃO SER FORNECIDOS NA FORMA DE COMODATO, SEM CUSTOS
PARA O CONTRATANTE:
APARELHOS GLICOSÍMETROS COM USO DE BATERIA ÚNICA DE LÍTIO COM
CAPACIDADE PARA PELO MENOS 1000 MEDIÇÕES;
GARANTIA MÍNIMA DO PRODUTO DEVE SER DE 5 ANOS, COM BOLSA COM
ZIPER PARA TRANSPORTE;
A EMPRESA DEVE FORNECER CASO SOLICITADO, SOLUÇÃO CONTROLE
COM 3 NIVEIS DE CONCENTRAÇÃO, CONSTANDO NÚMERO DO REGISTRO,
INDELÉVEL, NO MS;
A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTREGAR LANCETADORES
COMPATIVEIS COM A LANCETA E O MONITOR DE GLICEMIA COM
INSTRUÇÕES NO MONITOR EM PORTUGUÊS, NÃO INICIA A CONTAGEM DO
TESTE COM AMOSTRA INSUFICIENTE, EVITANDO RESULTADOS
ERRÔNEOS E DISPERDICIOS DE TIRAS.
O LANCETADOR E O MONITOR DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS EM
REGIME DE COMODATO, A PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE
DIABETES INSULINO DEPENDENTES, ACORDO COM AS SOLICITAÇÕES, NO
MÁXIMO 5.000 UNIDADES;
A EMPRESA DEVERÁ FORNECER SOFTWARE EM POR

Desclassificação: Diante a não a regularização da documentação prevista no termo de referencia (5.3) e ainda a ocorrência de desclassificação de outro licitante, mediante a
reprovação da documentação e amostra, para o mesmo produto ofertado, fica desclassificada licitante ANB COMECIO.
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11/04/2025 - 13:21:59 Pontual Comercial Eireli 01.854.654/0001-45 Item 0001 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA QUE FAÇAM
AMOSTRAS EM SANGUE TOTAL COM ACESSO CAPILAR, VENOSO E
ARTERIAL, PARA USO EM PACIENTES ADULTO, CRIANÇAS, GESTANTES E
NEONATOS, POR METODOLOGIA DE BIOSENSOR AMPEROMETRICO, COM
COLETA DE SANGUE PELA PARTE SUPERIOR E POR ASPIRAÇÃO,
EVITANDO A CONTAMINAÇÃO CRUZADA E FAIXA DE MEDIÇÃO DO
APARELHO ENTRE 20 A 600 MG/DL, ACEITANDO-SE VALORES SUPERIORES
OU INFERIORES, INFORMAÇÃO DE “LO” SOMENTE ABAIXO DE 20MG/DL E
“HI” ACIMA DE 600 MG/DL;
VOLUME DE AMOSTRA SANGUÍNEA ATÉ 0,5 MICROLITRO;
FAIXA DE HEMATÓCRITO ENTRE 20% E 60%, NÃO ACEITANDO-SE
VALORES MENORES QUE 20% E SUPERIORES A 60%;
ACOMPANHA LANCETA DESCARTÁVEL EM AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO
EMBUTIDA FIRMEMENTE EM CORPO PLÁSTICOOU OUTRO MATERIAL COM
TAMPA PROTETORA E DE FÁCIL REMOÇÃO.
A VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA
ENTREGA DO PRODUTO;
AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS
EM FRASCO/CAIXA COM NO MÍNIMO 25 E NO MÁXIMO 50 UNIDADES;
TEMPO DE LEITURA EM ATÉ 5 SEGUNDOS;
CONTER IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, MARCA, DATA DE VALIDADE, E
REGISTRO NO MS;
DEVERÃO SER FORNECIDOS NA FORMA DE COMODATO, SEM CUSTOS
PARA O CONTRATANTE:
APARELHOS GLICOSÍMETROS COM USO DE BATERIA ÚNICA DE LÍTIO COM
CAPACIDADE PARA PELO MENOS 1000 MEDIÇÕES;
GARANTIA MÍNIMA DO PRODUTO DEVE SER DE 5 ANOS, COM BOLSA COM
ZIPER PARA TRANSPORTE;
A EMPRESA DEVE FORNECER CASO SOLICITADO, SOLUÇÃO CONTROLE
COM 3 NIVEIS DE CONCENTRAÇÃO, CONSTANDO NÚMERO DO REGISTRO,
INDELÉVEL, NO MS;
A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTREGAR LANCETADORES
COMPATIVEIS COM A LANCETA E O MONITOR DE GLICEMIA COM
INSTRUÇÕES NO MONITOR EM PORTUGUÊS, NÃO INICIA A CONTAGEM DO
TESTE COM AMOSTRA INSUFICIENTE, EVITANDO RESULTADOS
ERRÔNEOS E DISPERDICIOS DE TIRAS.
O LANCETADOR E O MONITOR DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS EM
REGIME DE COMODATO, A PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE
DIABETES INSULINO DEPENDENTES, ACORDO COM AS SOLICITAÇÕES, NO
MÁXIMO 5.000 UNIDADES;
A EMPRESA DEVERÁ FORNECER SOFTWARE EM POR

O licitante deixou de apresentar os documentos de habilitação e proposta readequada.

10/04/2025 - 15:23:24 PEGASUS SOLUCOES
CORPORATIVAS LTDA

51.537.672/0001-71 Item 0002a - TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA QUE FAÇAM
AMOSTRAS EM SANGUE TOTAL COM ACESSO CAPILAR, VENOSO E
ARTERIAL, PARA USO EM PACIENTES ADULTO, CRIANÇAS, GESTANTES E
NEONATOS, POR METODOLOGIA DE BIOSENSOR AMPEROMETRICO, COM
COLETA DE SANGUE PELA PARTE SUPERIOR E POR ASPIRAÇÃO,
EVITANDO A CONTAMINAÇÃO CRUZADA E FAIXA DE MEDIÇÃO DO
APARELHO ENTRE 20 A 600 MG/DL, ACEITANDO-SE VALORES SUPERIORES
OU INFERIORES, INFORMAÇÃO DE “LO” SOMENTE ABAIXO DE 20MG/DL E
“HI” ACIMA DE 600 MG/DL;
VOLUME DE AMOSTRA SANGUÍNEA ATÉ 0,5 MICROLITRO;
FAIXA DE HEMATÓCRITO ENTRE 20% E 60%, NÃO ACEITANDO-SE
VALORES MENORES QUE 20% E SUPERIORES A 60%;
ACOMPANHA LANCETA DESCARTÁVEL EM AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO
EMBUTIDA FIRMEMENTE EM CORPO PLÁSTICOOU OUTRO MATERIAL COM
TAMPA PROTETORA E DE FÁCIL REMOÇÃO.
A VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA
ENTREGA DO PRODUTO;
AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS
EM FRASCO/CAIXA COM NO MÍNIMO 25 E NO MÁXIMO 50 UNIDADES;
TEMPO DE LEITURA EM ATÉ 5 SEGUNDOS;
CONTER IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, MARCA, DATA DE VALIDADE, E
REGISTRO NO MS;
DEVERÃO SER FORNECIDOS NA FORMA DE COMODATO, SEM CUSTOS
PARA O CONTRATANTE:
APARELHOS GLICOSÍMETROS COM USO DE BATERIA ÚNICA DE LÍTIO COM
CAPACIDADE PARA PELO MENOS 1000 MEDIÇÕES;
GARANTIA MÍNIMA DO PRODUTO DEVE SER DE 5 ANOS, COM BOLSA COM
ZIPER PARA TRANSPORTE;
A EMPRESA DEVE FORNECER CASO SOLICITADO, SOLUÇÃO CONTROLE
COM 3 NIVEIS DE CONCENTRAÇÃO, CONSTANDO NÚMERO DO REGISTRO,
INDELÉVEL, NO MS;
A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTREGAR LANCETADORES
COMPATIVEIS COM A LANCETA E O MONITOR DE GLICEMIA COM
INSTRUÇÕES NO MONITOR EM PORTUGUÊS, NÃO INICIA A CONTAGEM DO
TESTE COM AMOSTRA INSUFICIENTE, EVITANDO RESULTADOS
ERRÔNEOS E DISPERDICIOS DE TIRAS.
O LANCETADOR E O MONITOR DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS EM
REGIME DE COMODATO, A PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE
DIABETES INSULINO DEPENDENTES, ACORDO COM AS SOLICITAÇÕES, NO
MÁXIMO 5.000 UNIDADES;
A EMPRESA DEVERÁ FORNECER SOFTWARE EM POR

Desclassificação: Diante a reprovação da amostra, pela equipe técnica, fica DESCLASSIFICADA, a proponente PEGASUS.
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11/04/2025 - 13:22:29 CIRURGICA OESTE
PAULISTA LTDA

09.222.496/0001-12 Item 0002a - TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA QUE FAÇAM
AMOSTRAS EM SANGUE TOTAL COM ACESSO CAPILAR, VENOSO E
ARTERIAL, PARA USO EM PACIENTES ADULTO, CRIANÇAS, GESTANTES E
NEONATOS, POR METODOLOGIA DE BIOSENSOR AMPEROMETRICO, COM
COLETA DE SANGUE PELA PARTE SUPERIOR E POR ASPIRAÇÃO,
EVITANDO A CONTAMINAÇÃO CRUZADA E FAIXA DE MEDIÇÃO DO
APARELHO ENTRE 20 A 600 MG/DL, ACEITANDO-SE VALORES SUPERIORES
OU INFERIORES, INFORMAÇÃO DE “LO” SOMENTE ABAIXO DE 20MG/DL E
“HI” ACIMA DE 600 MG/DL;
VOLUME DE AMOSTRA SANGUÍNEA ATÉ 0,5 MICROLITRO;
FAIXA DE HEMATÓCRITO ENTRE 20% E 60%, NÃO ACEITANDO-SE
VALORES MENORES QUE 20% E SUPERIORES A 60%;
ACOMPANHA LANCETA DESCARTÁVEL EM AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO
EMBUTIDA FIRMEMENTE EM CORPO PLÁSTICOOU OUTRO MATERIAL COM
TAMPA PROTETORA E DE FÁCIL REMOÇÃO.
A VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA
ENTREGA DO PRODUTO;
AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS
EM FRASCO/CAIXA COM NO MÍNIMO 25 E NO MÁXIMO 50 UNIDADES;
TEMPO DE LEITURA EM ATÉ 5 SEGUNDOS;
CONTER IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, MARCA, DATA DE VALIDADE, E
REGISTRO NO MS;
DEVERÃO SER FORNECIDOS NA FORMA DE COMODATO, SEM CUSTOS
PARA O CONTRATANTE:
APARELHOS GLICOSÍMETROS COM USO DE BATERIA ÚNICA DE LÍTIO COM
CAPACIDADE PARA PELO MENOS 1000 MEDIÇÕES;
GARANTIA MÍNIMA DO PRODUTO DEVE SER DE 5 ANOS, COM BOLSA COM
ZIPER PARA TRANSPORTE;
A EMPRESA DEVE FORNECER CASO SOLICITADO, SOLUÇÃO CONTROLE
COM 3 NIVEIS DE CONCENTRAÇÃO, CONSTANDO NÚMERO DO REGISTRO,
INDELÉVEL, NO MS;
A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTREGAR LANCETADORES
COMPATIVEIS COM A LANCETA E O MONITOR DE GLICEMIA COM
INSTRUÇÕES NO MONITOR EM PORTUGUÊS, NÃO INICIA A CONTAGEM DO
TESTE COM AMOSTRA INSUFICIENTE, EVITANDO RESULTADOS
ERRÔNEOS E DISPERDICIOS DE TIRAS.
O LANCETADOR E O MONITOR DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS EM
REGIME DE COMODATO, A PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE
DIABETES INSULINO DEPENDENTES, ACORDO COM AS SOLICITAÇÕES, NO
MÁXIMO 5.000 UNIDADES;
A EMPRESA DEVERÁ FORNECER SOFTWARE EM POR

O licitante deixou de apresentar os documentos de habilitação e proposta readequada.

15/04/2025 - 13:49:29 TALKER REPRESENTACAO
COMERCIAL LTDA

24.248.295/0001-88 Item 0002a - TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA QUE FAÇAM
AMOSTRAS EM SANGUE TOTAL COM ACESSO CAPILAR, VENOSO E
ARTERIAL, PARA USO EM PACIENTES ADULTO, CRIANÇAS, GESTANTES E
NEONATOS, POR METODOLOGIA DE BIOSENSOR AMPEROMETRICO, COM
COLETA DE SANGUE PELA PARTE SUPERIOR E POR ASPIRAÇÃO,
EVITANDO A CONTAMINAÇÃO CRUZADA E FAIXA DE MEDIÇÃO DO
APARELHO ENTRE 20 A 600 MG/DL, ACEITANDO-SE VALORES SUPERIORES
OU INFERIORES, INFORMAÇÃO DE “LO” SOMENTE ABAIXO DE 20MG/DL E
“HI” ACIMA DE 600 MG/DL;
VOLUME DE AMOSTRA SANGUÍNEA ATÉ 0,5 MICROLITRO;
FAIXA DE HEMATÓCRITO ENTRE 20% E 60%, NÃO ACEITANDO-SE
VALORES MENORES QUE 20% E SUPERIORES A 60%;
ACOMPANHA LANCETA DESCARTÁVEL EM AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO
EMBUTIDA FIRMEMENTE EM CORPO PLÁSTICOOU OUTRO MATERIAL COM
TAMPA PROTETORA E DE FÁCIL REMOÇÃO.
A VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA
ENTREGA DO PRODUTO;
AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS
EM FRASCO/CAIXA COM NO MÍNIMO 25 E NO MÁXIMO 50 UNIDADES;
TEMPO DE LEITURA EM ATÉ 5 SEGUNDOS;
CONTER IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, MARCA, DATA DE VALIDADE, E
REGISTRO NO MS;
DEVERÃO SER FORNECIDOS NA FORMA DE COMODATO, SEM CUSTOS
PARA O CONTRATANTE:
APARELHOS GLICOSÍMETROS COM USO DE BATERIA ÚNICA DE LÍTIO COM
CAPACIDADE PARA PELO MENOS 1000 MEDIÇÕES;
GARANTIA MÍNIMA DO PRODUTO DEVE SER DE 5 ANOS, COM BOLSA COM
ZIPER PARA TRANSPORTE;
A EMPRESA DEVE FORNECER CASO SOLICITADO, SOLUÇÃO CONTROLE
COM 3 NIVEIS DE CONCENTRAÇÃO, CONSTANDO NÚMERO DO REGISTRO,
INDELÉVEL, NO MS;
A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTREGAR LANCETADORES
COMPATIVEIS COM A LANCETA E O MONITOR DE GLICEMIA COM
INSTRUÇÕES NO MONITOR EM PORTUGUÊS, NÃO INICIA A CONTAGEM DO
TESTE COM AMOSTRA INSUFICIENTE, EVITANDO RESULTADOS
ERRÔNEOS E DISPERDICIOS DE TIRAS.
O LANCETADOR E O MONITOR DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS EM
REGIME DE COMODATO, A PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE
DIABETES INSULINO DEPENDENTES, ACORDO COM AS SOLICITAÇÕES, NO
MÁXIMO 5.000 UNIDADES;
A EMPRESA DEVERÁ FORNECER SOFTWARE EM POR

Desclassificação: Obesrvada a documentação apresentada para atendimento ao item do termo de referencia (5.3), identifica-se a divergência das informações referente as
documentação (item 5.3.4 x 4.3.6) e ainda a ocorrência de desclassificação de outro licitante, mediante a reprovação da documentação e amostra pela parte técnica, para o
mesmo produto ofertado, fica desclassificada licitante TALKER.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

05/05/2025 - 08:30 - - - -
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0001 - TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA QUE FAÇAM AMOSTRAS
EM SANGUE TOTAL COM ACESSO CAPILAR, VENOSO E ARTERIAL, PARA USO
EM PACIENTES ADULTO, CRIANÇAS, GESTANTES E NEONATOS, POR
METODOLOGIA DE BIOSENSOR AMPEROMETRICO, COM COLETA DE SANGUE
PELA PARTE SUPERIOR E POR ASPIRAÇÃO, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO
CRUZADA E FAIXA DE MEDIÇÃO DO APARELHO ENTRE 20 A 600 MG/DL,
ACEITANDO-SE VALORES SUPERIORES OU INFERIORES, INFORMAÇÃO DE “LO”
SOMENTE ABAIXO DE 20MG/DL E “HI” ACIMA DE 600 MG/DL;
VOLUME DE AMOSTRA SANGUÍNEA ATÉ 0,5 MICROLITRO;
FAIXA DE HEMATÓCRITO ENTRE 20% E 60%, NÃO ACEITANDO-SE VALORES
MENORES QUE 20% E SUPERIORES A 60%;
ACOMPANHA LANCETA DESCARTÁVEL EM AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO
EMBUTIDA FIRMEMENTE EM CORPO PLÁSTICOOU OUTRO MATERIAL COM
TAMPA PROTETORA E DE FÁCIL REMOÇÃO.
A VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO
PRODUTO;
AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS EM
FRASCO/CAIXA COM NO MÍNIMO 25 E NO MÁXIMO 50 UNIDADES;
TEMPO DE LEITURA EM ATÉ 5 SEGUNDOS;
CONTER IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, MARCA, DATA DE VALIDADE, E
REGISTRO NO MS;
DEVERÃO SER FORNECIDOS NA FORMA DE COMODATO, SEM CUSTOS PARA O
CONTRATANTE:
APARELHOS GLICOSÍMETROS COM USO DE BATERIA ÚNICA DE LÍTIO COM
CAPACIDADE PARA PELO MENOS 1000 MEDIÇÕES;
GARANTIA MÍNIMA DO PRODUTO DEVE SER DE 5 ANOS, COM BOLSA COM
ZIPER PARA TRANSPORTE;
A EMPRESA DEVE FORNECER CASO SOLICITADO, SOLUÇÃO CONTROLE COM 3
NIVEIS DE CONCENTRAÇÃO, CONSTANDO NÚMERO DO REGISTRO,
INDELÉVEL, NO MS;
A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTREGAR LANCETADORES COMPATIVEIS
COM A LANCETA E O MONITOR DE GLICEMIA COM INSTRUÇÕES NO MONITOR
EM PORTUGUÊS, NÃO INICIA A CONTAGEM DO TESTE COM AMOSTRA
INSUFICIENTE, EVITANDO RESULTADOS ERRÔNEOS E DISPERDICIOS DE
TIRAS.
O LANCETADOR E O MONITOR DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS EM REGIME
DE COMODATO, A PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE DIABETES
INSULINO DEPENDENTES, ACORDO COM AS SOLICITAÇÕES, NO MÁXIMO 5.000
UNIDADES;
A EMPRESA DEVERÁ FORNECER SOFTWARE EM POR

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

10504370000110 -
PACTUAL COMERCIAL
LTDA

25/03/2025 - 15:17:07 Boa tarde Srs. manifesto intenção de recurso contra o primeiro colocado, pois o
mesmo não atende ao descritivo solicitado em edital

Indeferido

61610283000188 - VITAL
HOSPITALAR COMERCIAL
LTDA

25/03/2025 - 15:17:09 DECLARO RECURSO;

a marca não atende ao solicitado.

Indeferido

61610283000188 - VITAL
HOSPITALAR COMERCIAL
LTDA

25/03/2025 - 15:17:11 DECLARO RECURSO;

a marca não atende ao solicitado.

Indeferido
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61610283000188 - VITAL
HOSPITALAR COMERCIAL
LTDA

25/03/2025 - 15:17:13 DECLARO RECURSO;

a marca não atende ao solicitado.

Indeferido

Chat
Data Apelido Frase

20/03/2025 - 14:27:13 Sistema O Pregoeiro adicionou o arquivo (AMS_2025_PE05_ERRATA.pdf) em 20/03/2025 às 14:27.

25/03/2025 - 08:09:00 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

25/03/2025 - 08:10:01 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

25/03/2025 - 08:10:01 Sistema Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota
reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas.

25/03/2025 - 08:10:01 Sistema No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze
minutos.

25/03/2025 - 08:10:01 Sistema Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e,
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será
automaticamente encerrada.

25/03/2025 - 08:10:01 Sistema Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e
os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

25/03/2025 - 08:10:01 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

25/03/2025 - 08:11:39 Pregoeiro Bom dia senhores! Em alguns instantes será aberto a dista.

25/03/2025 - 08:14:09 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

25/03/2025 - 08:14:09 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

25/03/2025 - 08:29:09 Sistema O item 0001 entrou em tempo aleatório.

25/03/2025 - 08:34:43 Sistema Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 25/03/2025 às 08:39:43.

25/03/2025 - 08:39:40 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

25/03/2025 - 08:39:43 Sistema A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 25/03/2025 às 08:39:43.

25/03/2025 - 08:39:43 Sistema O item 0001 foi encerrado.

25/03/2025 - 08:54:40 Sistema O item 0002 entrou em tempo aleatório.

25/03/2025 - 08:57:10 Sistema Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 25/03/2025 às 09:02:11.

25/03/2025 - 09:02:11 Sistema A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 25/03/2025 às 09:02:11.

25/03/2025 - 09:02:11 Sistema O item 0002 foi encerrado.

25/03/2025 - 09:04:06 Sistema O item 0001 teve como arrematante CEPALAB LABORATORIOS LTDA - S/A com lance de R$ 0,570.

25/03/2025 - 09:04:06 Sistema O item 0002 teve como arrematante PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME com lance de R$
0,790.

25/03/2025 - 09:17:01 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:30 do dia 25/03/2025.

25/03/2025 - 09:17:01 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 09:30 do dia 25/03/2025.

25/03/2025 - 09:17:01 Sistema Motivo: Miante a jurisprudência pacificada por todas corte de contas, convoco a licitantes selecionadas em 1°
lugar a apresentarem nova melhor oferta, como caráter de negociação.

25/03/2025 - 09:26:49 F. CEPALAB
LABORATORIOS LTDA

Negociação Item 0001: bom dia Sr. Pregoeiro! Infelizmente estamos em nosso melhor valor para o item.

25/03/2025 - 09:37:51 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 25/03/2025.

25/03/2025 - 09:37:51 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 25/03/2025.

25/03/2025 - 09:37:51 Sistema Motivo: Convoco o licitante melhor classificado a apresentar os Documentos de Habilitação previsto no Edital

25/03/2025 - 10:05:21 F. PEGASUS SOLUCOES
CORPORATIVAS LTDA

Documentação Item 0002: Bom dia prezados, estamos em nosso melhor valor.

25/03/2025 - 10:51:14 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

25/03/2025 - 10:56:03 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

25/03/2025 - 11:02:03 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

25/03/2025 - 11:02:33 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

25/03/2025 - 11:06:19 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

25/03/2025 - 11:33:05 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

25/03/2025 - 14:52:37 Sistema O fornecedor CEPALAB LABORATORIOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.

25/03/2025 - 14:53:08 Sistema O fornecedor PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA teve sua proposta aceita no item 0002.

25/03/2025 - 14:55:22 Pregoeiro Senhores, será aberto o prazo de recurso quanto a oferta realizada na etapa de disputa, devido a imposição
de apresentação de amostras, a avaliação técnica do dos produtos irá ocorrer posteriormente.

25/03/2025 - 14:56:00 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 25/03/2025 às 15:20.
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25/03/2025 - 14:56:00 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0002 na cota reservada foi definida pelo pregoeiro para
25/03/2025 às 15:20.

25/03/2025 - 15:17:07 Sistema O fornecedor PACTUAL COMERCIAL LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.

25/03/2025 - 15:17:09 Sistema O fornecedor VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item
0001.

25/03/2025 - 15:17:11 Sistema O fornecedor VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item
0001.

25/03/2025 - 15:17:13 Sistema O fornecedor VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item
0001.

25/03/2025 - 15:17:22 Sistema O fornecedor PACTUAL COMERCIAL LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0002.

25/03/2025 - 16:06:01 Sistema Foram solicitados documentos anexos para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 01/04/2025.

25/03/2025 - 16:06:01 Sistema Motivo: Fica convocado o licitante melhor classificado a apresentar os Documentos Complementares
previstos no item 5.3 do termo de referencia. O campo especifico para o envio estará disponível na
plataforma. Diante a imposição da apresentação de amostra prevista no item 5.2 do termo de referencia, fica
convocada licitante melhor classificada a apresentar a amostra de seu produto em até 05 (cinco) dias uteis,
sob pena de Desclassificação, o endereço para envio consta no rodapé do edital.

26/03/2025 - 16:02:35 F. PEGASUS SOLUCOES
CORPORATIVAS LTDA

Documentação Item 0002: Boa tarde! Prezados, amostra enviada pelo correio segue o código de rastreio
AC422481115BR

31/03/2025 - 09:17:32 Pregoeiro Fora recebido a amostra dos licitantes: CEPALAB e PEGASUS, ambas foram remetidas para analise tecnica.

09/04/2025 - 15:05:06 Sistema O Pregoeiro adicionou o arquivo (ANALISE_AMOSTRA_I.pdf) em 09/04/2025 às 15:05.

09/04/2025 - 15:07:32 Pregoeiro Boa tarde Sr., retomaremos os trabalhos no dia 10/04/2025 as 15h10m.

10/04/2025 - 15:11:04 Pregoeiro Boa tarde Senhores! Retomamos as atividades.

10/04/2025 - 15:22:46 Sistema O fornecedor CEPALAB LABORATORIOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

10/04/2025 - 15:22:46 Sistema Motivo: Diante a reprovação da amostra, pela equipe técnica, fica DESCLASSIFICADA, a proponente
CEPALAB.

10/04/2025 - 15:22:46 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA com lance de R$
0,790.

10/04/2025 - 15:23:24 Sistema O fornecedor PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA foi inabilitado para o item 0002 na cota
reservada pelo pregoeiro.

10/04/2025 - 15:23:24 Sistema Motivo: Diante a reprovação da amostra, pela equipe técnica, fica DESCLASSIFICADA, a proponente
PEGASUS.

10/04/2025 - 15:23:24 Sistema O item 0002 na cota reservada tem como novo arrematante CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA com
lance de R$ 1,090.

10/04/2025 - 15:24:43 Sistema O fornecedor PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo
pregoeiro.

10/04/2025 - 15:24:43 Sistema Motivo: Diante a reprovação da amostra apresentada para a cota reservada, pela equipe técnica, fica
DESCLASSIFICADA, a proponente PEGASUS.

10/04/2025 - 15:24:43 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante Pontual Comercial Eireli com lance de R$ 0,900.

10/04/2025 - 15:25:36 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:50 do dia 10/04/2025.

10/04/2025 - 15:25:36 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 15:50 do dia 10/04/2025.

10/04/2025 - 15:25:36 Sistema Motivo: Miante a jurisprudência pacificada por todas corte de contas, convoco a licitantes selecionadas em 1°
lugar a apresentarem nova melhor oferta, como caráter de negociação.

10/04/2025 - 16:11:49 Pregoeiro Retomaremos a sessão no dia 11/04/2025 as 8h, até breve.

11/04/2025 - 08:08:55 Pregoeiro retomemos as atividades.

11/04/2025 - 08:09:19 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor Pontual Comercial Eireli. O prazo de envio é até
às 10:15 do dia 11/04/2025.

11/04/2025 - 08:09:19 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA. O prazo
de envio é até às 10:15 do dia 11/04/2025.

11/04/2025 - 08:10:17 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:15 do dia 11/04/2025.

11/04/2025 - 08:10:17 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 10:15 do dia 11/04/2025.

11/04/2025 - 08:10:17 Sistema Motivo: Solicito os documentos de habilitação previsto no edital.

11/04/2025 - 10:58:11 Pregoeiro Diante a busca da melhor proposta, será concedido no prazo, caso não seja atendida a solicitação, a
empresa restara desclassificada ou inabilitada, conforme o caso for.

11/04/2025 - 10:58:41 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor Pontual Comercial Eireli. O prazo de envio é até
às 13:00 do dia 11/04/2025.

11/04/2025 - 10:58:41 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA. O prazo
de envio é até às 13:00 do dia 11/04/2025.

11/04/2025 - 10:59:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 11/04/2025.

11/04/2025 - 10:59:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 11/04/2025.

11/04/2025 - 10:59:54 Sistema Motivo: Solicito os documentos de habilitação, nos termo do edital.

11/04/2025 - 13:21:59 Sistema O fornecedor Pontual Comercial Eireli foi inabilitado no processo.

11/04/2025 - 13:21:59 Sistema Motivo: O licitante deixou de apresentar os documentos de habilitação e proposta readequada.

11/04/2025 - 13:21:59 Sistema O fornecedor Pontual Comercial Eireli foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

11/04/2025 - 13:21:59 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante ANB COMERCIO DEPRODUTO HOSPITALARES LTDA com lance
de R$ 0,960.

11/04/2025 - 13:22:29 Sistema O fornecedor CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA foi inabilitado no processo.

11/04/2025 - 13:22:29 Sistema Motivo: O licitante deixou de apresentar os documentos de habilitação e proposta readequada.
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11/04/2025 - 13:22:29 Sistema O fornecedor CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA foi inabilitado para o item 0002 na cota reservada pelo
pregoeiro.

11/04/2025 - 13:22:29 Sistema O item 0002 na cota reservada tem como novo arrematante TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL
LTDA com lance de R$ 1,150.

11/04/2025 - 13:23:14 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 13:45 do dia 11/04/2025.

11/04/2025 - 13:23:14 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 13:45 do dia 11/04/2025.

11/04/2025 - 13:23:14 Sistema Motivo: Miante a jurisprudência pacificada por todas corte de contas, convoco a licitantes selecionadas em 1°
lugar a apresentarem nova melhor oferta, como caráter de negociação.

11/04/2025 - 13:40:00 F. ANB COMERCIO
DEPRODUTO
HOSPITALARES L

Negociação Item 0001: Sr. Pregoeiro boa tarde, após analises e calculos, conseguimos chegar ao valor de
R$ 0,95 a unidade.

11/04/2025 - 13:57:02 Sistema Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o fornecedor ANB COMERCIO
DEPRODUTO HOSPITALARES LTDA no item 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 11/04/2025.

11/04/2025 - 13:57:58 Sistema Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o fornecedor TALKER
REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA no item 0002. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 11/04/2025.

11/04/2025 - 14:07:11 Sistema A proposta readequada/documentos de habilitação do item 0001 foi anexada ao processo.

11/04/2025 - 14:14:25 Sistema A proposta readequada/documentos de habilitação do item 0001 foi anexada ao processo.

11/04/2025 - 14:15:12 Sistema A proposta readequada/documentos de habilitação do item 0001 foi anexada ao processo.

11/04/2025 - 16:18:22 Pregoeiro Diante ao avançar da hora, retomamos as atividades em 14/04/2025 as 8h.

14/04/2025 - 08:13:01 Pregoeiro Bom dia Sr, retomemos as atividades.

14/04/2025 - 09:59:22 Sistema Foram solicitados documentos anexos para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 14/04/2025.

14/04/2025 - 09:59:22 Sistema Motivo: Identificada a ausência da comprovação referente aos itens 9.10.1 e da comprovação prevista no
item 9.12.3.1 para os casos das beneficiarias da LC 123/2006, concedo prazo para regularização. Aproveito
o momento para solicitar infirmação quanto ao modelo dos produtos ofertados, pois já consta no certame
outro licitante ofertante de mesma marca com amostra reprovada pela área técnica.

14/04/2025 - 10:24:19 Sistema O documento anexo solicitado no item 0001 foi enviado ao processo.

14/04/2025 - 10:40:25 Sistema Foram solicitados documentos anexos para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:40 do dia 15/04/2025.

14/04/2025 - 10:40:25 Sistema Motivo: Solicito a apresentação dos documentos previsto no item 5.3 do termo de referencia.

14/04/2025 - 10:40:54 Sistema Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o fornecedor TALKER
REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA no item 0002. O prazo de envio é até às 12:45 do dia 14/04/2025.

14/04/2025 - 10:43:27 Pregoeiro Fica concedido novo prazo a Talker, sob pena de inabilitação, visando a busca pela proposta mais vantajosa
a administração.

14/04/2025 - 11:51:16 Sistema A proposta readequada/documentos de habilitação do item 0002 foi anexada ao processo.

14/04/2025 - 12:04:10 Sistema Foram solicitados documentos anexos para o item 0002. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 15/04/2025.

14/04/2025 - 12:04:10 Sistema Motivo: Solicito a apresentação dos documentos previsto no item 5.3 do termo de referencia.

14/04/2025 - 12:16:31 Sistema O documento anexo solicitado no item 0002 foi enviado ao processo.

15/04/2025 - 12:41:53 Pregoeiro Senhores boa tarde!

15/04/2025 - 13:10:52 Sistema Foram solicitados documentos anexos para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:35 do dia 15/04/2025.

15/04/2025 - 13:10:52 Sistema Motivo: Não foi identificada a documentação prevista no item 5.3.1, 5.3.5, 5.3.6 e 5.3.7 do termo de
referencia, concedo prazo para a regularização, sob pena de desclassificação.

15/04/2025 - 13:11:21 Sistema Foram solicitados documentos anexos para o item 0002. O prazo de envio é até às 13:35 do dia 15/04/2025.

15/04/2025 - 13:11:21 Sistema Motivo: Não foi identificada a documentação prevista no item 5.3.5, 5.3.6 e 5.3.7 do termo de referencia,
concedo prazo para a regularização, sob pena de desclassificação

15/04/2025 - 13:16:54 F. TALKER
REPRESENTACAO
COMERCIAL LTDA

Documentação Item 0002: So um minuto, por favor

15/04/2025 - 13:27:46 Sistema O documento anexo solicitado no item 0002 foi enviado ao processo.

15/04/2025 - 13:31:46 Sistema O documento anexo solicitado no item 0001 foi enviado ao processo.

15/04/2025 - 13:44:02 Sistema O fornecedor ANB COMERCIO DEPRODUTO HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo
pregoeiro.

15/04/2025 - 13:44:02 Sistema Motivo: Diante a não a regularização da documentação prevista no termo de referencia (5.3) e ainda a
ocorrência de desclassificação de outro licitante, mediante a reprovação da documentação e amostra, para o
mesmo produto ofertado, fica desclassificada licitante ANB COMECIO.

15/04/2025 - 13:44:02 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA com lance de R$ 1,200.

15/04/2025 - 13:49:29 Sistema O fornecedor TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA foi inabilitado para o item 0002 na cota
reservada pelo pregoeiro.

15/04/2025 - 13:49:29 Sistema Motivo: Obesrvada a documentação apresentada para atendimento ao item do termo de referencia (5.3),
identifica-se a divergência das informações referente as documentação (item 5.3.4 x 4.3.6) e ainda a
ocorrência de desclassificação de outro licitante, mediante a reprovação da documentação e amostra pela
parte técnica, para o mesmo produto ofertado, fica desclassificada licitante TALKER.

15/04/2025 - 13:49:29 Sistema O item 0002 na cota reservada tem como novo arrematante PACTUAL COMERCIAL LTDA com lance de R$
1,230.

15/04/2025 - 13:50:23 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 14:15 do dia 15/04/2025.

15/04/2025 - 13:50:23 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 14:15 do dia 15/04/2025.

15/04/2025 - 13:50:23 Sistema Motivo: Miante a jurisprudência pacificada por todas corte de contas, convoco a licitantes selecionadas a
apresentarem nova melhor oferta, como caráter de negociação.

15/04/2025 - 13:51:39 F. PACTUAL COMERCIAL
LTDA

Negociação Item 0002: Boa tarde Sr.
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15/04/2025 - 13:53:31 F. PACTUAL COMERCIAL
LTDA

Negociação Item 0002: Sr., preciso verificar junto a minha diretoria com relação ao desconto, peço alguns
minutos por gentileza

15/04/2025 - 14:18:10 Sistema Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o fornecedor VITAL HOSPITALAR
COMERCIAL LTDA no item 0001. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 15/04/2025.

15/04/2025 - 14:18:35 Sistema Foi solicitado a proposta readequada/documentos de habilitação para o fornecedor PACTUAL COMERCIAL
LTDA no item 0002. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 15/04/2025.

15/04/2025 - 15:02:00 Sistema A proposta readequada/documentos de habilitação do item 0002 foi anexada ao processo.

15/04/2025 - 15:02:31 Sistema A proposta readequada/documentos de habilitação do item 0002 foi anexada ao processo.

15/04/2025 - 15:19:39 Sistema A proposta readequada/documentos de habilitação do item 0001 foi anexada ao processo.

15/04/2025 - 15:21:21 Sistema A proposta readequada/documentos de habilitação do item 0001 foi anexada ao processo.

15/04/2025 - 15:54:03 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 24/04/2025.

15/04/2025 - 15:54:03 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 24/04/2025.

15/04/2025 - 15:54:03 Sistema Motivo: Diante a imposição da apresentação de amostra prevista no item 5.2 do termo de referencia, fica
convocada licitante melhor classificada a apresentar a amostra de seu produto em até 05 (cinco) dias uteis,
sob pena de Desclassificação.

15/04/2025 - 15:54:54 Pregoeiro O endereço para envio da amostra consta no rodapé do edital.

24/04/2025 - 14:31:28 Pregoeiro amostras recebidas e remetidas para analise.

30/04/2025 - 07:09:05 Sistema O Pregoeiro adicionou o arquivo (ANALISE_AMOSTRA_II.pdf) em 30/04/2025 às 07:09.

30/04/2025 - 07:11:47 Pregoeiro Retomaremos a sessão no dia 05/MAIO/2025 as 8h, até breve.

05/05/2025 - 08:06:15 Pregoeiro Bom dia Sr, retomemos as atividades.

05/05/2025 - 08:07:42 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.

05/05/2025 - 08:07:53 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PACTUAL COMERCIAL LTDA.

05/05/2025 - 08:08:26 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 05/05/2025 às 08:30.

05/05/2025 - 08:08:26 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0002 na cota reservada foi definida pelo pregoeiro para
05/05/2025 às 08:30.

05/05/2025 - 08:38:54 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Diogo Zillig Baran

Pregoeiro

Aline Martins dos Santos

Apoio

Denize Zillig Silva Baran

Apoio

Juliana castro dos Santos

Apoio

Luis Henrique Salgado

Apoio
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Marcia Oliveira da Silva

Apoio


